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ITALIANO

PRODOTTO

Punch per Biopsia Cutanea

(Dimensioni: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,
10mm, 12mm).

Sterilizzato mediante irradiazioni di raggi gamma per un minimo di 25 kGy e un massimo
di 32 kGy (da 2,5 mrad a 3,2 mrad).

MATERIALI UTILIZZATI

Acciaio inossidabile, materiale plastico ABS / LDPE.

INDICAZIONI

- Per le diagnosi dell'intero spessore di campioni di tessuto cutaneo.

- Dimensioni differenti si adattano alle diverse aree di tessuto cutaneo.
- Asportazione del campione di cute dall’area di operazione.

CONTROINDICAZIONI

- Il riutilizzo delle lame pud renderle un vettore di malattie trasmissibili al paziente e/o
all'operatore.

- L'utilizzo delle lame successivo alla loro data di scadenza pud portare anche gravi con-
seguenze a causa della perdita di sterilita.

ISTRUZIONI PER L’USO

- Selezionare modello e dimensioni corrette di Punch per Biopsia Cutanea in base al tes-
suto cutaneo e alle dimensioni del campione.

- Pulire I'area di operazione con un disinfettante appropriato.

- Esaminare I'imballaggio del Punch per Biopsia per verificarne l'integrita e solo successi-
vamente rimuovere la lama dalla confezione.

- Impugnando il manico dello strumento, selezionare I'area della cute da incidere.

- Lincisione deve essere effettuata ruotando il punch sulla cute applicando una leggera
pressione.

- Rimuovere il Punch per Biopsia una volta completata l'incisione della cute.

- Prelevare il campione di cute.

AVVERTENZE
- Leggere attentamente le istruzioni per I'uso.
- Questo prodotto deve essere utilizzato soltanto da personale medico, parame-

dico o chirurgico qualificato.
- Controllare sempre la data di scadenza e I'integrita dell'imballaggio e del prodotto prima
dell’'uso.
- Prodotto monouso. Riutilizzare il prodoﬂo polrebbe renderlo un vettore per malat-
tie trasm|SS|b|I| HIV, epatite, i che p 0 g
al i e/o all’op:
- Una volta aperta la confezione, utilizzare subno il prodotto.
- GIMA non si assume alcuna responsabilita per eventuali conseguenze derivanti da un
uso del prodotto non conforme allo scopo.
- GIMA non si assume alcuna responsabilita in caso di riutilizzo o risterilizzazione del
prodotto.
- La sterilita del prodotto non pud essere garantita se la confezione & rotta o danneggiata.
- Risterilizzare e riutilizzare la lama potrebbe alterare le proprieta meccaniche dei materiali
utilizzati.
- La risterilizzazione e il riutilizzo della lama potrebbero compromettere il taglio della lama
e quindi portare il prodotto a non essere piu idoneo all'uso previsto.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Tenere lontano dalla luce solare diretta.

- Tenere lontano dalla pioggia.

- La temperatura di conservazione deve essere compresa tra i 10°C e i 40°C.

- L'umidita relativa del luogo di conservazione deve essere compresa tra il 35% e il 65%.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

- Conservare in luogo fresco e asciutto.

SMALTIMENTO DI CUSTODIE DI PROTEZIONE E DI PUNCH PER
BIOPSIA

- Dopo l'uso, i Punch per biopsia e le custodie di protezione devono essere smaltiti in
conformita con i requisiti delle normative locali in materia di rifiuti sanitari.

PRECAUZIONI

- Aprire sempre la custodia di protezione nella direzione indicata per evitare lesioni.

- Maneggiare gli strumenti con cura in quanto estremamente affilati.

- La custodia di protezione deve essere aperta in un ambiente sterile per evitare che la
lama, gia sterilizzata con raggi gamma, perda la sua sterilitd. Seguire le procedure ap-
propriate per l'utilizzo di prodotti sterili.

- Lo smaltimento del prodotto deve essere effettuato con attenzione per evitare lesioni
dovute al contatto con la lama dello strumento.

- Nel caso in cui le prestazioni dello strumento non soddisfino i requisiti dell'uso previsto,
sostituire lo strumento difettoso con uno nuovo.

RESTITUZIONE DEI PRODOTTI DANNEGGIATI

- | prodotti danneggiati devono essere restituiti immediatamente al fornitore dal quale &
avvenuto I'acquisto.

ENGLISH

PRODUCT

Biopsy Punch

(Size: Tmm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm,8mm,10mm,
12mm).

Sterilized by Gamma radiation of minimum 25 kGy and not more than 32 kGy (2.5 M
Rads to 3.2 M.Rads).

MATERIALS USED
Stainless Steel, ABS Plastic / LDPE.

INDICATIONS

- For obtaining diagnostic full-thickness skin specimen.
- Different size for different skin area of body.

- Removal of skin specimen from operating area.

CONTRAINDICATIONS

- Re-used of blades can work as carrier for communicable disease to patient and/or user.

- Adverse event may be happen if blades are used after expiry date as expiry date of
product is expiry date of sterility.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Select proper type and size of Biopsy Punch as per skin area and size of specimen.

- After selection clean the location with proper disinfectant.

- Inspect package of Biopsy Punch for its intactness expiring and then remove blade from
package.

- With grip on handle choose the skin for cutting skin specimen.

- Punching has to be done by rotating punch on skin with the gentle pressure.

- Remove the Biopsy Punch after cutting the desire depth of skin.

- Take the sample of specimen.

WARNINGS
- Read instruction for use.
- The product should be used only by a qualified surgeon, Doctor or paramedic.

- Before use always check integrity of product and packing along with expiry date.

- For single use only. If re-used this can work as carrier for communicable disease,
HIV, Hepatitis, contagious dieses, undue contamination which can create some
diseases to patient and/or user.

- Use product immediately after opening the pack.

- GIMAis not responsible for any possible consequences resulting from improper use.

- GIMA do not hold any responsibility if device re-used or re-sterile.

- Sterility of product is not guaranteed if packet is broken/torn.

- Re-sterilization and re-use of blade cause to change in mechanical properties and mate-
rial used.

- Re-sterilization and re-use of blade may not meet the intended use as blade may be
blunt.

STORAGE CONDITION

- Keep away from direct sun light.

- Keep away from rain.

- Storage temperature should be 10 to 40 degree celcius.
- Humidity of storage area should be 35% RH to 65% RH.
- Keep away from children.

- Store in cool and dry place.

DISPOSAL OF USED POUCH AND BIOPSY PUNCH
- After use, Biopsy punch and pouches shall be disposed off in compliance with the local
regulatory requirement of handling medical waste.

PRECAUTIONS

- Always open the pouch from peel apart direction to avoid injury.

- Devices are extremely sharp, use care while handling.

- Care must be taken so that the pouch is not opened in an unsterile area otherwise the
blade which has already been sterilized by Gamma radiation will become unsterile. Pro-
per procedures must be used as applicable for handling any sterile product.

- Care must be taken during disposal of device to avoid any contact or injury due to the
sharp nature of the device.

- In case of changes in the performance of device for intended use replace the defective
device by new to full fill the required application.

DAMAGED PRODUCT RETURN

- Damaged product should be return immediately to the source from where it is purchased.
FRANCAIS

PRODUIT

Punch de biopsie

(Taille : Tmm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm ,8mm, 10mm,
12mm).

Stérilisé par rayonnement gamma de 25 kGy minimum et pas plus de 32 kGy (2,5 Mrads
a 3,2 Mrads).

MATERIAUX UTILISES
Acier inoxydable, Plastique ABS / PEBD.

INDICATIONS

- Pour obtenir un échantillon de peau pour diagnostic pleine épaisseur.
- Différentes tailles pour différentes zones de peau du corps.

- Retrait d’'un échantillon de peau de la zone d'opération.

CONTRE-INDICATIONS

- La réutilisation de lames peut étre un vecteur de maladies transmissibles au patient et/
ou al'utilisateur.

- Des effets indésirables peuvent survenir si les lames sont utilisées aprés la date de
péremption puisque la date de péremption du produit correspond a la date de fin de stérilité.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

- Choisissez le type et la taille du punch de biopsie en fonction de la zone de peau et de la
taille de I'échantillon.

- Une fois le choix effectué, nettoyez le site avec un désinfectant adapté.

- Contrélez que I'emballage du punch de biopsie est intact et respecte la date de pérempt-
ion puis retirez la lame du paquet.

- En le saisissant par la poignée, choisir la peau pour le prélévement.

- Le prélévement doit étre effectué en faisant pivoter le punch sur la peau avec une légére
pression.

- Retirez le punch de biopsie aprés avoir découpé la profondeur de peau souhaitée.

- Prenez I'échantillon de spécimen.

AVERTISSEMENTS
- Lire le mode d’emploi.
- Le produit doit étre utilisé exclusivement par un chirurgien, un médecin ou un
auxiliaire médical qualifié.
- Avant utilisation, toujours vérifier I'état du produit et de son emballage ainsi que sa date
de péremption.
- Pour usage unique exc\uswemem Sl reullllse, peut étre un vecteur de maladies tran-
VIH, tout type de maladies transmis-
sibles au patient et/ou a I'utilisateur.
- Utiliser le produit immédiatement aprés I'ouverture de I'emballage.
- GIMA ne peut étre tenu responsable des éventuelles conséquences résultant d’une utili-
sation impropre.
- GIMA décline toute responsabilité en cas de réutilisation ou de re-stérilisation du dispo-
sitif.
- La stérilité du produit n’est pas garantie si le paquet est ouvert/déchiré.
- La re-stérilisation et la réutilisation d’'une lame entraine un changement des propriétés
mécaniques et du matériau utilisé.
- La re-stérilisation et la réutilisation de la lame peut ne plus correspondre a I'utilisation
prévue car la lame peut étre émoussée.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver a I'abri de la lumiére solaire directe.

- Conserver a I'abri de la pluie.

- La température de stockage doit étre comprise entre 10 et 40 degrés Celsius.
- L’humidité de la zone de stockage doit étre comprise entre 35 et 65%.

- Tenir hors de portée des enfants.

- Conserver dans un endroit frais et sec.

ELIMINATION DE L’ETUI USAGE ET DU PUNCH DE BIOPSIE
- Aprés utilisation, le punch de biopsie et les étuis doivent étre éliminés conformément a la
réglementation locale en vigueur relative a la manipulation des déchets médicaux.

PRECAUTIONS

- Toujours ouvrir I'étui dans le sens d’ouverture afin d’éviter de se blesser.

- Les dispositifs sont extrémement tranchants, les manipuler avec beaucoup de soin.

- Veiller a ce que I'étui ne soit pas ouvert dans une zone non stérile, auquel cas la lame
qui a déja été stérilisée par rayonnement gamma ne sera plus stérile. Le cas échéant
appliquer les procédures adaptées pour la manipulation des produits stériles.

- Lors de la mise au rebut du dispositif, veiller a éviter tout contact ou blessure en raison
de la nature tranchante du dispositif.

- En cas de modification des prestations du dispositif pour I'usage auquel il est destiné,
remplacer le dispositif défectueux par un neuf afin de satisfaire sa destination d’emploi.

RETOUR PRODUIT ENDOMMAGE

- Le produit endommagé doit étre immédiatement renvoyé a I'endroit ou il a été acheté.
ESPANOL

PRODUCTO

Biopsy Punch

(Tamafo: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,
10mm,12mm).

Esterilizado por Gamma radiation de un minimo de 25 kGy y no méas de 32 kGy (radios
de 2,5 M a 3,2 M.Rads).

MATERIALES USADOS
Acero inoxidable, Plastico ABS/ LDPE.

INDICACIONES

- Para la obtencion de una muestra diagnéstica de piel de espesor total.
- Diferentes tamafios para diferentes areas de la piel del cuerpo.

- Extraccion de la muestra de piel del area de operacion.

CONTRAINDICACIONES

- La reutilizacion de las cuchillas puede funcionar como portadora de enfermedades tran-
smisibles para el paciente y/o usuario.

- Se pueden producir eventos adversos si se utilizan cuchillas después de la fecha de ca-
ducidad, ya que la fecha de caducidad del producto es la fecha que finaliza la esterilidad.

INSTRUCCIONES DE USO

- Seleccione el tipo y tamafio adecuados de Biopsy Punch segin el area de la piel y el
tamario de la muestra.

- Después de la seleccion, limpie el lugar de operacion con un desinfectante adecuado

- Inspeccione el paquete de Biopsy Punch para ver si esta intacto y luego retire la cuchilla
del paquete.

- agarrandola por el mango, elija la piel para cortar la muestra.

- El punzonado debe hacerse girando el punzon sobre la piel con una presion suave.

- Retire el Biopsy Punch después de cortar la profundidad deseada de la piel.

- Tome la muestra del espécimen.

ADVERTENCIAS
- Lea las instrucciones de uso.
- El producto debe ser utilizado Gnicamente por un cirujano, médico o paraméd-
ico calificado.
- Antes del uso, siempre verifique la integridad del producto y el empaque junto con la
fecha de caducidad.
- Solo para un solo uso, Si se reutiliza, este puede funcionar como portador de en-
N enfer [
enfermedad transmisible para el paciente y/o usuario.
- Use el producto inmediatamente después de abrir el paquete.
- GIMA no se responsabiliza de las posibles consecuencias que se deriven de un uso
inadecuado.
- GIMA no es responsable si el dispositivo se reutiliza o se vuelve a esterilizar.
- La esterilidad del producto no esta garantizada si el paquete se rompe/rasga.
- La reesterilizacion y la reutilizacion de la cuchilla causan cambios en las propiedades
mecanicas y el material utilizado.
- La reesterilizacion y la reutilizacion de la cuchilla pueden no cumplir con el uso previsto,
ya que la cuchilla puede estar desafilada.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantenga alejado de la luz directa del sol.

- Mantenga alejado de la lluvia.

- La temperatura de almacenamiento debe ser de 10 a 40 grados centigrados.
- La humedad del &rea de almacenamiento debe ser de 35% HR a 65% HR.

- Mantenga alejado de los nifios.

- Conserve en un lugar fresco y seco.

ELIMINACION DE LA BOLSITA USADA Y DE BIOPSY PUNCH
- Después del uso, Biopsy punch y las bolsitas se deben desechar de acuerdo con el
requisito reglamentario local de manipulacion de desechos médicos.

PRECAUCIONES

- Abra siempre la bolsita desde la direccion de separacion para evitar lesiones.

- Los dispositivos estan extremadamente afilados, tenga cuidado al manipularlos.

- Se debe tener cuidado para que la bolsita no se abra en un area no estéril, de lo contrario
la cuchilla que ya ha sido esterilizada por radiacion Gamma se volvera no estéril. Se
deben utilizar los procedimientos adecuados segun corresponda para manejar cualquier
producto estéril.

- Se debe tener cuidado durante la eliminacién del dispositivo para evitar cualquier con-
tacto o lesion debido a la naturaleza afilada del dispositivo.

- En caso de cambios en el rendimiento del dispositivo para el uso previsto, reemplace el
dispositivo defectuoso por uno nuevo para completar la aplicacion requerida.

DEVOLUCION DEL PRODUCTO DANADO

- El producto dafiado debe devolverse inmediatamente a la fuente donde ha sido compra-
do.

DEUTSCH

PRODUKT

Biopsiestanze

(Abmessungen: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm,
8mm, 10mm, 12mm).

Sterilisiert durch Gammastrahlung von mindestens 25 kGy und nicht mehr als 32 kGy (2,5
M Rad bis 3,2 M. Rad).

VERWENDETE MATERIALIEN
Edelstahl, ABS-Kunststoff / LDPE.

HINWEISE

- Um eine diagnostische Hautprobe in voller Dicke zu erhalten.
- Unterschiedliche GroBe fiir unterschiedliche Kérperpartien.

- Entfernung der Hautprobe aus dem Operationsbereich.

GEGENANZEIGEN

- Wiederverwendete Klingen konnen fiir Patienten und/oder Benutzer Tréger von ibert-
ragbaren Krankheiten sein.

- Zu einem unerwiinschten Ereignis kann es kilmen, wenn die Klingen nach dem Verfal-
Isdatum verwendet werden, da das Verfallsdatum des Produkts das Verfallsdatum der
Sterilitat ist.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Den richtigen Typ und die richtige GroBe der Biopsiestanze je nach Hautbereich und
ProbengréBe auswahlen.

- Reinigen Sie den Bereich mit geeigneten Desinfektionsmitteln.

- Die Verpackung der Biopsiestanze auf ihre Integritét prifen und dann die Klinge aus der
Packung nehmen.

- Den Giriff fest in die Hand nehmen und den Bereich flir das Herausschneiden der Hau-
tproben wéhlen.

- Durch leichtes Driicken der Stanze auf die Haut das Stanzen durchfiihren.

- Die Biopsiestanze wegnehmen, nachdem die Haut mit der gewiinschten Tiefe herausge-
schnitten wurde.

- Probe entnehmen.

WARNUNGEN

- Gebrauchsanweisungen lesen.

- Das Produkt darf nur von einem qualifizierten Chirurgen, Arzt oder Sanitater
verwendet werden.

- Vor Gebrauch immer die Unversehrtheit des Produkts und der Verpackung sowie das
Ablaufdatum prifen.

- Nur far den elnmallgen Gebrauch. Bei erneuter Verwendung kann das Produkt Tréager
von libertragl A ¥ jegli-
chen libertrag| K iten fiir Patienten und / oder

- Produkt unmittelbar nach dem Offnen der Packung verwenden.

- GIMA (ibernimmt keine Haftung fiir mogliche Folgen, die sich aus einem nicht bestim-
mungsgeméBen Gebrauch ergeben.

- GIMA (ibernimmt keine Verantwortung, wenn das Gerét wiederverwendet oder erneut
sterilisiert wird.

- Die Sterilitat des Produkts kann nicht garantiert werden, wenn die Verpackung kaputt
oder gerissen ist.

- Durch die erneute Sterilisation und Wiederverwendung der Klinge dndern sich die me-
chanischen Eigenschaften des verwendeten Materials.

- Eine erneute Sterilisierung und Wiederverwendung der Klinge ist méglicherwesise fir die
beabsichtigte Verwendung nicht geeignet, da die Klinge stumpf sein kann.

LAGERBEDINGUNGEN

- Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

- Von Regen fernhalten.

- Die Lagertemperatur sollte zwischen 10 und 40 Grad Celsius liegen.

- Die Lagerfeuchtigkeit sollte zwischen 35% und 65% relativer Feuchtigkeit liegen.
- Von Kindern fernhalten.

- An einem kiihlen und trockenen Ort lagern.

ENTSORGUNG VON VERWENDETEM BEUTEL UND BIOPSIESTANZE
- Nach dem Gebrauch miissen die Biopsiestanze und der Beutel unter Beachtung der
lokalen Vorschriften beziglich des Umgangs medizinischem Abfall entsorgt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Den Beutel immer durch Auseinanderziehen 6ffnen, um Verletzungen zu vermeiden.

- Die Gerate sind extrem scharf, seien Sie vorsichtig beim Umgang mit ihnen.

- Es ist darauf zu achten, dass der Beutel nicht in einem unsterilen Bereich gedffnet wird,
da andernfalls die Klinge, die bereits durch Gammastrahlung sterilisiert wurde, unste-
ril wird. Bei der Handhabung von sterilen Produkten missen geeignete Verfahren an-
gewendet werden.

- Bei der Entsorgung des Produktes ist Vorsicht geboten, um Beriihrungen oder Verletzun-
gen aufgrund der scharfen Beschaffenheit des Produktes selbst zu vermeiden.

- Bei Anderungen der Leistung des Gerats fiir den vorgesehenen Zweck ersetzen Sie das
defekte Gerat durch ein neues, um die erforderliche Anwendung zu erfiillen.

RUCKGABE VON BESCHADIGTEN PRODUKTEN

- Das beschadigte Produkt sollte sofort an die Quelle zurlickgegeben werden, wo es
gekauft wurde.

sein.

PORTUGUES

PRODUTO

Puncionador de biopsia

(Tamanhos: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm; 8mm;
10mm; 12mm).

Esterilizado a radiagdo gama, no minimo 25 kGy e no maximo 32 kGy (2,5 M Rads a
3,2 M.Rads).

MATERIAIS USADOS
Aco inoxidavel, plastico ABS/LDPE.

INDICACOES

- Obtengao de uma amostra de pele de espessura total para diagnéstico.
- Diferentes tamanhos para as varias areas cutaneas do corpo

- Colheita da amostra de pele da area de cirurgia.

CONTRAINDICACOES

- Areutilizag@o das laminas pode servir de veiculo de transporte de doencas infeciosas ao
paciente e/ou ao utilizador.

- Poderéa ocorrer um evento adverso se as laminas forem utilizadas apés a data de expi-
ragdo, uma vez que a data de expiragdo do produto corresponde ao fim da esterilidade
do mesmo.

INSTRUCOES DE UTILIZACAO

- Selecione o tipo e tamanho adequados do puncionador de biopsia, de acordo com a
area da pele e o tamanho da amostra.

- Apos a selegéo, limpe a area com um desinfetante adequado.

- Inspecione o pacote do puncionador de biopsia quanto & sua integridade e, em seguida,
remova a lamina da embalagem.

- segurando pela pega, escolha a pele na qual colher a amostra.

- A pungao deve ser efetuada rodando o puncionador na pele com uma leve pressao.

- Remova o puncionador de biopsia apds cortar até a profundidade de pele desejada.

- Colha a amostra.

AVISOS
- Leia as instrugdes de utilizacao.
- O produto apenas devera ser utilizado por um cirurgido, médico ou paramédico
qualificado.
- Antes de utilizar, verifique sempre a integridade do produto e da embalagem, juntamente
com a data de expiragao.
- De uma unica utilizagéo. Se reutilizado, podera serwr de velculo de transmissao de
doengas infeciosas como o VIH, que pode criar
cas para o e/ou o
- Utilize o produto imediatamente apds a abertura da embalagem
- A GIMA n&o é responsavel por quaisquer possiveis consequéncias resultantes de uma
utilizagao indevida.
- A GIMA nao ir4 responsabilizar-se se o dispositivo for reutilizado ou reesterilizado.
- A esterilidade do produto ndo é garantida se a embalagem se encontrar partida/aberta.
- Areesterilizagao e reutilizagdo da lamina causa a alteragéo das propriedades mecanicas
e do material usado.
- Areesterilizacéo e reutilizagdo da lamina ndo cumprem a utilizagéo pretendida, uma vez
que a lamina pode perder a sua propriedade cortante.

CONDICAO DE ARMAZENAMENTO

- Mantenha afastado da luz solar direta.

- Mantenha afastado da chuva

- Atemperatura de armazenamento devera encontrar-se entre 10 e 40 graus celcius.
- A humidade na area de armazenamento devera ser de 35% a 65% de HR.

- Mantenha afastado das criangas.

- Armazene num local fresco e seco.

ELIMINACAO DA BOLSA E PUNCIONADOR DE BIOPSIA USADOS

- Apos a utilizagéo, o puncionador de biopsia e as bolsas deveréo ser eliminados em con-
formidade com o requisito regulatério local em matéria de manuseamento de residuos
médicos.

PRECAUCOES

- Abra sempre a bolsa pela diregao de abertura, para evitar ferimentos.

- Os dispositivos séo extremamente afiados, proceda com cuidado durante o manusea-
mento.

- Deve proceder com cuidado para que a bolsa ndo seja aberta numa area nao estéril,
caso contrario a lamina que ja foi esterilizada a radiagdo gama perderéa a sua qualidade
estéril. Devem ser usados os procedimentos adequados conforme aplicavel para o ma-
nuseamento de qualquer produto estéril.

- Deve proceder com cuidado durante a eliminagao do dispositivo, com vista a evitar qual-
quer contacto ou ferimento devido a natureza pontiaguda do dispositivo.

- Em caso de alteragoes no desempenho do dispositivo em relagao a utilizagao pretendi-
da, substitua o dispositivo defeituoso por outro novo, para atender a aplicagao requerida.

DEVOLUCAO DE PRODUTOS DANIFICADOS

- O produto danificado devera ser imediatamente devolvido a origem onde foi adquirido.
POLSKI

PRODUKT

Sztanca biopsyjna

(Rozmiar: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,
10mm, 12mm).

Sterylizowana promieniowaniem gamma o minimalnej wartosci 25 kGy i nie wigkszej niz
32 kGy (2,5 mIn radow do 3,2 mIn radow).

UZYTE MATERIALY

Stal nierdzewna, tworzywo ABS / polietylen malej gestosci (LDPE).

WSKAZANIA

- W celu uzyskania petnej grubosci wycinkow skory.
- Rézne rozmiary dla réznych obszaréw skéry ciata.
- Uzyskanie wycinka skory ze strefy operacyjnej.

PRZECIWWSKAZANIA

- Ponowie uzyte ostrza mogg dziata¢ jako nosnik choréb zakaznych przenoszonych na
pacjenta i/lub uzytkownika.

- Zdarzenia nlepozqdane moga wystapi¢, jesli ostrza zostang uzyte po dacie ich waznosci,
jako ze data ta jest rowniez datg ich sterylnosci.

INSTRUKCJA UZYCIA

- Wybra¢ typ i rozmiar sztancy biopsyjnej odpowiedni do obszaru skory i wielko$ci wycinka.

- Nastepnie oczysci¢ dany obszar skory za pomocg odpowiedniego $rodka dezyn-
fekujgcego.

- Sprawdzi¢ opakowanie sztancy biopsyjnej pod katem jego nienaruszalnosci, a nastepnie
chwytajac za raczke usungc ostrze z opakowania.

- i wybra¢ odpowiedni obszar skory do pobrania wycinka.

- Naktucie nalezy wykona¢ poprzez obrotowy ruch wywierany na skore i delikatny nacisk.

- Po uzyskaniu wycinka skory o pozadanej grubosci usung¢ sztance biopsyjna.

- Pobra¢ probke wycinka.

OSTRZEZENIA
- Nalezy przeczyta¢ instrukcje uzytkowania

- Produkt powinien by¢ uzywany wytacznie przez wykwalifikowanego chirurga,
lekarza lub sanitariusza.
- Przed uzyciem nalezy zawsze sprawdzi¢ integralno$¢ produktu i opakowania wraz z jego

datg waznosci.
- Wytgcznie do jednorazowego uzycwa jesli produkt zostame uzyty ponownie, moze
dziata¢ |ako nosnik chorob ych, HIV, E) A zen ktére moga
pewne j i/lub uz i

- Produkt nalezy uzy¢ natychmlast po otwarciu opakowanla

- Firma GIMA nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne konsekwencje wy-
nikajgce z niewtasciwego uzytkowania.

- Firma GIMA nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci, jesli urzadzenie zostato ponownie
uzyte lub poddane ponownej sterylizacii.

- Sterylnos¢ produktu nie moze by¢ zagwarantowana w przypadku gdy opakowanie jest
uszkodzone/rozerwane.

- Ponowna sterylizacja oraz ponowne uzycie ostrza spowoduje zmiane wiasciwosci me-
chanicznych i uzytego materiatu.

- Ponowna sterylizacja i ponowne uzycie ostrza mogg spowodowaé dziatanie niezgodne z
przeznaczeniem, poniewaz ostrze moze by¢ tepe.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Trzymac z dala od bezposredniego $wiatta stonecznego.

- Trzymac z dala od deszczu.

- Temperatura przechowywania powinna wynosi¢ od 10 do 40 stopni Celsjusza.

- Wilgotnos¢ przestrzeni magazynowej powinna wynosi¢ od 35% RH do 65% RH.
- Trzymac z dala od dzieci.

- Przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu.

UTYLIZACJA UZYTEGO OSTRZA | SZTANCY BIOPSYJNEJ

- Po uzyciu, sztance biopsyjna i ostrza nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi postepowania z odpadami medycznymi.

SRODKI OSTROZNOSCI

- Zawsze nalezy otwiera¢ opakowanie z dala od miejsca pobierania probki, aby unikngé
obrazen.

- Urzadzenia te sg niezwykle ostre, nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas przenoszenia.

- Nalezy uwazaé, aby opakowanie nie zostato otwarte w obszarze niesterylnym, w prze-
ciwnym razie ostrze, ktore zostato juz wysterylizowane promieniowaniem gamma, stanie
sie niesterylne. W przypadku wszelkich sterylnych produktoéw, w miare mozliwosci, na-
lezy stosowac wtasciwe procedury.

- Podczas utylizacji urzadzenia nalezy zachowac¢ ostroznos¢, w celu uniknigcia jakie-
gokolwiek kontaktu lub uktucia ostrym urzadzeniem.

- W przypadku dziatania urzadzenia w sposob inny niz zamierzony nalezy wymieni¢ wa-
dliwe urzadzenie na nowe, aby mac je uzywac zgodnie z przeznaczeniem.

ZWROT USZKODZONEGO PRODUKTU
- Uszkodzony produkt powinien zosta¢ natychmiast zwrécony do zrédta, skad zostat zaku-
piony.
MAGYAR

TTERMEK

Biopszias tii (punch-kés)

(méret: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8
mm,10 mm,12 mm).

Min. 25 kGy és max. 32 kGy (2.5 M Rd - 3.2 M Rd) gamma-sugarzassal sterilizalt.

FELHASZNALT ANYAGOK
Rozsdamentes acél, ABS mlianyag / kis siir(iség(i polietilén (LDPE).

JAVALLATOK

- Diagnosztikai célu, teljes vastagsagu bérszévettani mintavételhez.
- Kiilénb6z6 méret a test kiilonbozé bérfeliileteihez.

- A bérminta eltavolitasa a miitéti teriletrél.

ELLENJAVALLATOK

- Akések Ujrahasznélata a fert6z6 betegségek hordozoja lehet egy masik beteg és/vagy a
felhasznalo felé.

- Mivel a termék lejarati ideje a sterilitas megdrzésének az ideje, a kések lejarati id6 utani
hasznélata nemkivanatos eseményhez vezethet.

HASZNALATI UTMUTATO

- Vélasszon megfeleld tipust és méreti biopszias tit a bérterilet és a minta mérete sze-
rint.

- A kivalasztas utén tisztitsa meg a vizsgalati terliletet megfelelé fert6tlenitészerrel.

- Ellenérizze a biopszias tii csomagolasat, annak sértetlenségét és a lejarati idét, majd
a nyelénél fogva vegye ki a kést a csomagolasbol, és vélassza ki a bérrészt a minta
kimetszéséhez.

- Allyuk kimetszéséhez z eszkozt enyhe nyomassal kell elforgatni a boron.

- A kivant mélységti bor kimetszése utan vegye ki a biopszias tt.

- Vegye le a mintat.

FIGYELMEZTESEK
- Olvassa el a hasznalati Gtmutatot.

- Aterméket csak képzett sebész, orvos vagy mentétiszt hasznalhatja.
- Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a termék és a csomagolas épségét a lejarati idével

egydtt.
- Csak egyszeri hasznalaira' Az uj a fert6z6 é HIV,
jarvanyos é 6ja lehet egy masik

beteg és/vagy a felhasznalo felé.

- A csomag felbontasa utan azonnal hasznalja a terméket.

- AGIMA nem felelés a (itlen hasznalatabol eredd esetlege: kovetkezmenyeken

- A GIMA nem vonhato felelésségre, amennyiben eszkéz Gjrahasznaljak vagy Ujra steri-
lizaljak.

- Atermék nem tekinthetd sterilnek, ha csomag bontott vagy szakadt.

- A kés Ujra sterilizalasa és Gjrahasznalata a mechanikai tulajdonsagok és a felhasznalt
anyagok megvéltozasat okozza.

- Eléfordulhat, hogy a kés az Ujra sterilizalas és az Gjrahasznélat miatt nem felel meg a
rendeltetésszerii hasznalatnak, mivel a kés életlen lehet.

TAROLASI KORULMENYEK

- Kézvetlen napfénytdl tartsa tavol.

- Csapadéktol tartsa tavol.

- Atarolasi hémérséklet legyen 10-40 C fok.

- Atarolasi teriilet relativ paratartalma legyen 35-65%.

- Gyermekektdl tartsa tavol.

- Tarolja szaraz, hiivés helyen.

A HASZNALT TARTO ES BIOPSZIAS TU ARTALMATLANITASA

- A hasznalat utan a biopszias tit és a tartokat az egészségugyi hulladékok ésére
vonatkozo helyi szabalyozasi kovetelményeinek megfeleléen kell artalmatlanitani.

OVINTEZKEDESEK

- A sérlilések elkeriilése érdekében mindig a szétvalasztasi iranybol nyissa a tartot.

- Az eszkéz rendkiviil éles, 6vatosan banjon vele.

- Ugyelni kell arra, hogy ha a tartét nem steril helyen nyitja ki, az el6zetesen mar gam-
ma-sugarzassal sterilizal kés elvesziti a sterilitasat. Alkalmazza a steril termékek ke-
zelésére vonatkozd megfeleld eljarasokat.

- Az eszkodz artalmatlanitasa soran, annak éles mivolta miatt tigyelni kell arra, hogy
elkerdljon barmilyen érintkezést vagy sériilést.

- Ha véltozas all be az eszkoz rendeltetésszerii hasznalatakori teliesitményében, cserélie
le a nem tokeéletes eszkdzt egy Gjra, hogy megfeleljen a kivant alkalmazasnak.

A SERULT TERMEK VISSZAKULDESE

- A sériilt terméket haladéktalanul vissza kell kiildeni oda, ahol azt vasaroltak.
SUOMALAINEN

TUOTE

Biopsiastanssi

(Koko: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm,
10 mm,12 mm).

Steriloitu gammaséteilylla, joka on vahintaan 25 kGy ja enintaan 32 kGy (2,5 milj. radia -
3,2 milj. radia).

MATERIAALI

Ruostumaton terés, ABS-muovi/LDPE.

INDIKAATIOT

- Diagnostisen tayden paksuuden ihonaytteen ottoon.
- Eri koko kehon eri ihoalueille.

- Ihonéytteen poisto leikkausalueelta.

KONTRAINDIKAATIOT

- Uudelleen kaytetyt terat voivat levittaa tartuntatauteja potil 1 ja/tai kayttajaan.

- Vaaratilanne voi tapahtua, jos teria kaytetaan viimeisen voimassaolopaivamaaran jal-
keen, silld tuotteen viimeinen voimassaolopéivamaara tarkoittaa myés steriiliyden voi-
massaolon paattymista.

KAYTTOOHJEET

- Valitse biopsiastanssin kunnollinen tyyppi ja koko ihoalueen ja ndytteen koon perusteella.

- Kun olet tehnyt valinnan, puhdista kohta kunnollisella desinfiointiaineella.

- Tarkista, ettd biopsiastanssin pakkaus on ehja, ettd sen voimassaolo on voimassa ja
irrota tera sitten pakkauksesta.

- Ota ote kahvasta ja valitse iho, josta leikkaat naytteen.

- Stanssaus on tehtava kiertdmaélla stanssia iholla kevyesti painamalla.

- Irrota biopsiastanssi, kun olet leikannut haluamasi ihon paksuuden.

- Ota nayte.

VAROITUKSET
- Lue kayttoohje.
- Ainoastaan pateva kirurgi, laakéri tai ensihoitaja saa kayttaa tuotetta.
- Tarkista tuotteen ja pakkauksen eheys seké voimassaolopéivamaara aina ennen kayt-

t64.
- Ainoastaan kertakéyttinen. Jos stan

kaytetaan uudelleen, se voi levittaa tar-
tuntatauteja, tartuttaa HIVn tai hep: tai saada aikaan muita tauteja aiheuttavia
kontaminaatioita potilaalle ja/tai kayttajalle.

- Kéyta tuote vélittdmasti pakkauksen avauksen jalkeen.

- GIMA ei ole vastuussa mistaan soveltumattomasta kaytosta johtuvista seurauksista.

- GIMA ei ole vastuussa, jos laitetta kaytetaan uudelleen tai se steriloidaan uudelleen.

- Tuotteen steriiliytta ei taata, mikali pakkaus rikkoontuu tai repeytyy.

- Teran uudelleen sterilointi ja uudelleenkayttd johtavat mekaanisten ominaisuuksien ja
materiaalin muutoksiin.

- Teran uudellensterilointi ja -kaytto eivat valttamatta takaa kayttotarkoituksen toteutumis-
ta, silla tera saattaa tylsya.

SAILYTYSOLOSUHTEET

- Pida kaukana suorasta auringonvalosta.

ida kaukana sateesta.

- Sailytyslampotilan tulee olla 10-40 celsiusastetta.

- Sailytysalueen kosteuden tulisi olla 35-65% suhteellista kosteutta.

- Pida lasten ulottumattomissa.

- Séilyta viileassé ja kuivassa.

KAYTETYN PUSSIN JA BIOPSIASTANSSIN HA VITTAMINEN

- Kéyton jalkeen biopsiastanssi ja pussit on hévi p ), a
vien asetusten mukaisesti.

VAROTOIMENPITEET

- Avaa pussi aina vetamalla eri puolilta tapaturmien vélttamiseksi.

- Laitteet ovat erittain teravia, joten késittele niita varoen.

- Ole tarkkana, etta pussia ei avata epésteriililla alueella. Muuten gammaséteilylla steriloi-
dusta terastéa tulee epasteriili.
Kaikkien steriilien tuotteiden késittely edellyttaa oikeaoppisia toimintatapoja.

- Teravan laitteen havittdmisessé on oltava hyvin tarkkana kosketuksen tai tapaturmien
vélttamiseksi.

- Jos laitteen suorituskyky muuttuu, kayttétarkoituksen takaamiseksi viallinen laite on vaih-
dettava uuteen tarvittavaa kayttéa varten.

VAURIOITUNEEN TUOTTEEN PALAUTUS

- Vaurioitunut tuote on palautettava valittdmasti paikkaan, josta se ostettiin.

a koske-

HRVATSKI

PROIZVOD

Biopsy Punch (Igla za biopsiju)

(Veli¢éine: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,
10mm, 12mm).

Sterilizirano gamma zracenjem od najmanje 25 kGy i ne vise od 32 kGy (2,5 M rads na
3,2 M.Rads).

UPOTRIJEBLJENI MATERIJALI
Nehrdajuci celik, ABS plastika / LDPE.

INDIKACIJE

- Za dobivanije dijagnostickog uzorka koze pune debljine.
- Razli¢ite veli¢ine za razli¢ite dijelove koZe na tijelu.

- Uklanjanje uzorka koZe iz operativnog podrucja.

KONTRAINDIKACIJE

- Ponovna uporaba sje¢iva moZe biti nositelj zaraznih bolesti za pacijenta i/ili korisnika.

- Nezelieni dogadaj moze se dogoditi ako se sjecivo koristi nakon datuma isteka roka
trajanja, jer datum isteka proizvoda je datum isteka sterilnosti.

UPUTE ZA UPORABU

- Odaberite odgovarajuéu vrstu i veli¢inu igle za biopsiju prema povrsini koze i veli¢ini
uzorka.

- Nakon izbora Gistite mjesto odgovarajuéim sredstvom za dezinfekciju.

- Pregledaijte integritet pakiranja igle za biopsiju i datum isteka, a zatim uklonite sje¢ivo iz
pakiranja.

- uhvatite ru¢ku odaberite mjesto na kozi za uzimanje uzorka.

- Uzimanje uzorka mora biti u¢injeno rotiraju¢im busenjem na kozi s blagim pritiskom.

- Uklonite iglu za biopsiju nakon rezanja Zeljene dubine koze.

- Uzmite uzorak.

UPOZORENJA
- Procitajte upute za uporabu.
- Proizvod mogu koristiti samo kvalificirani kirurg, lije¢nik ili bolnicar.

- Prije uporabe uvijek provjerite integritet proizvoda i pakiranje zajedno s datumom isteka.
- Za jednokratnu uporabu a ako se ponovno Koristi, moze biti nositelj infektivnih bole-
sti, HIV-a, ih bolesti, nep: bolesti ij i/ili korisniku.

- Odmah nakon otvaranja pakiranja upotrijebite proizvod.

- Tvrtka GIMA nije odgovorna za moguée posliedice koje proizlaze iz nepravilne uporabe.

- Tvrtka GIMA nece se smatrati odgovornom ako se uredaj ponovo koristi ili ponovno ste-
rilizira.

- Sterilnost proizvoda nije zajaméena ako pakiranje nije cjelovito.

- Ponovna sterilizacija i ponovna uporaba sje¢iva mijenjaju mehanicka svojstva i upo-
trebljeni materijal.

- Ponovna sterilizacija i ponovna uporaba sjeciva ne ispunjava namjeravanu upotrebu jer
sje¢ivo moze biti tupo.

UVJETI POHRANE

- Drzite zasti¢eno od izravnog sunéevog svjetla.

- DrZite zasticeno od kiSe.

- Temperatura pohrane treba biti izmedu 10 do 40 stupnjeva Celzijusa.

- Vlaga prostora skladistenja mora biti izmedu 35% RH do 65% RH.

- Drzati podalje od djece.

- Cuvati na hladnom i suhom mijestu.

ODLAGANJE UPOTREBLJENOG PAKIRANJA | IGLE ZA BIOPSIJU

- Nakon uporabe, igla za biopsiju i pakiranje moraju biti odlozeni u skladu s lokalnim pro-
pisima o zbrinjavanju medicinskog otpada.

MJERE OPREZA

- Uvijek otvorite pakiranje u smjeru otvaranja kako biste izbjegli ozljede.

- Uredaji su iznimno oétri, budite pazljivi tijekom rukovanja.

- Vodite ratuna da se pakiranje ne otvori u ne steriinom podrucju, jer u suprotnom ostrica
koja je sterilizirala gamma zracenjem postaje ne sterilna. Za rukovanije sterilnim proizvo-
dima potrebno je upotrijebiti odgovarajuce postupke.

- Vodite racuna tijekom odlaganja uredaja kako biste izbjegli bilo kakav kontakt ili ozljedu
zbog ostre prirode uredaja.

- U slu¢aju promjena u izvedbi uredaja za namjeravanu uporabu, zamijenite neispravni
uredaj novim za ispunjavanje potrebne primjene.

POVRAT OSTECENOG PROIZVODA

- Ostecen proizvod odmah treba vratiti prodavacu od kojeg je kupljen.

NORSK

PRODUKT

Biopsy Punch hudstanse

(Storrelse: Tmm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,
10mm, 12mm).

Sterilisert ved hjelp gammastraling pa minimum 25 kGy og ikke mer enn 32 kGy (2,5 M
Rad. til 3,2 M Rad).

ANVENDTE MATERIALER
Rustfritt stal, ABS-Plast / LDPE.

ANVISNINGER

- For diagnose av hudprover i full tykkelse.

- Forskjellige storrelser for hver enkelt kroppsdel.
- Fjerning av hudprover fra inngrepssted.

KONTRAINDIKASJONER

- Gjenbruk av kniver og skalpeller kan veere kilde til smitte, og innebaerer risiko for pasient
ogleller bruker.

- Det kan ogsa innebeere en viss risiko & bruke kniver og skalpeller etter utlopsdato, da
datoen viser til utlopet av steriliseringsgarantien.

BRUKSINSTRUKSJONER

- Velg korrekt storrelse og type pa hudstansen i henhold til inngrepssted og storrelse.

- Rens stedet med egnet desinfeksjonsmiddel.

- Pakken med hudstansen burde inspiseres pé forhand, slik at den ikke inneholder hull.
- Ta godt tak i skaftet og velg ut et egnet kuttsted.

- Stansing gjeres ved & vri hudstansen p& huden med et lett trykk.

- Fjern hudstansen etter at kuttet er blitt foretatt.

- Ta hudproven.

ADVARSLER
- Les instruksjonene for bruk.

- Produktet burde kun brukes av en kvalifisert kirurg.

- For bruk ma man alltid kontrollere at bade produkt og forpakning er hele.

- For engangsbruk. Hvis produktet gjenbrukes kan det vaere smittebzerer for sykdom,
HIV, hepatitt, smittsomme sykdommer og overforbare sykdommer for pasient og/
eller bruker.

- Produktet ma brukes umiddelbart etter at det tas ut av pakken.

- GIMA er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser av uriktig bruk.

- GIMA kan ikke holdes ansvarlig for gjenbrukt eller resterilisert utstyr.

- Sterilitetsgarantien til produktet bortfaller hvis pakken har defekter eller er tom.

- Resterilisering og gjenbruk av kniver og skalpeller vil ha effekter pa ytelse og egenska-
per.

- Resterilisering og gjenbruk av kniver og skalpeller vil kunne ha uventede effekter, da
bladet kan veere slovt.

LAGRINGSFORHOLD

- Ma oppbevares pa et sted som ikke kommer i kontakt med direkte sollys.
- Méa oppbevares pa et sted som ikke kommer i kontakt med regn.

- Lagringstemperatur burde ligge pa mellom 10 og 40 grader celsius.

- Luftfuktighet burde vaere pa mellom 35% og 65% relativ luftfuktighet.

- Ma oppbevares utilgjengelig for barn.

- Ma oppbevares pa et kaldt og tort sted.

KVITTE SEG MED BRUKTE HUDSTANSER
- Etter bruk ma man kvitte seg med hudstanser og innpakningen i henhold til lokale lovkrav
for medisinsk utstyr.

FORHOLDSREGLER

- Innpakningen ma alltid apnes fra den avmerkede siden for a unnga skade.

- Instrumentene er sveert skarpe, sa veer forsiktig nar de handteres.

- Man ma veere forsiktig, og ikke apne innpakningen pa steder som ikke er sterile, hvis ikke
vil allerede sterile produkter bli usterile.



Man ma folge de prosedyrer som gjelder for handtering av sterile produkter.

-Man ma veere forsiktig nar instrumentet skal kastes, slik at man unngér kontakt eller
skade grunnet instrumentets skarpe form.

- Hvis det foretas endringer som har effekt pa instrumentets ytelse ma det defekte instru-
mentet byttes ut med et nytt.

RETUR AV SKADET PRODUKT

- Skadet produkt ma umiddelbart sendes tilbake til forhandleren.
NEDERLANDS

PRODUCT

Biopsiestans

(Maat: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm,
12mm).

Gesteriliseerd met gammastraling van minimaal 25 kGy en maximaal 32 kGy (2.5 M Rads
tot 3.2 M.Rads).

GEBRUIKTE MATERIALEN
Roestvrij staal, ABS-kunststof / LDPE.

INDICATIES

- Voor het nemen van diagnostische analysemonster met volledige dikte van de huid.
- Verschillende maten voor verschillende lichaamsgebieden.

- Wegsnijden van huidweefsel uit het chirurgische gebied.

CONTRA-INDICATIES

- Hergebruik van het product kan overdraagbare ziektes aan de patiént en/of gebruiker
overdragen.

- Bijwerkingen kunnen optreden als het product na de vervaldatum van de sterilisatie wor-
dt gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Kies het correcte type en maat biopsiestans op basis van het huidoppervlak en de afme-
ting van het monster.

- Ontsmet het gebied met een goed ontsmettingsmiddel.

- Controleer de verpakking van de biopsiestans op de intacte staat en de vervaldatum en
verwijder het product dan uit de verpakking.

- pak de greep vast en bepaal het gebied voor het nemen van het huidmonster.

- Stansen moet plaatsvinden door de stans met een lichte druk op de huid te laten draaien.

- Verwijder de biopsiestans nadat het huidmonster met de gewenste diepte is genomen.

- Verwijder het huidmonster uit de stand.

WAARSCHUWINGEN

- Lees de gebruiksaanwijzing.

- Het product mag alleen gebruikt worden door een gekwalificeerde chirurg, arts
of paramedicus.

- Controleer voorafgaand aan het gebruik altijd de intacte staat van product en verpakking,
evenals de vervaldatum.

- Uitsluitend voor eenmalig gebruik Hergebrulk vormt een gevaar voor het overdragen
van over gbare ziektes, HIV,
gen, aan de patiént en/of gebruiker.

- Gebruik het product onmiddellijk na de opening van de verpakking.

- GIMA is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een oneigenlijk gebruik.

- GIMA kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het product hergebruikt of herge-
steriliseerd wordt.

- De steriliteit van het product wordt niet gegarandeerd wanneer de verpakking stuk/ge-
scheurd is.

- Hersterilisatie of hergebruik van het product kan wijzigingen van de mechanische eigen-
schappen en het gebruikte materiaal veroorzaken.

- Hersterilisatie of hergebruik van het product doet mogelijk afbreuk aan het beoogde ge-
bruik omdat het mes bot kan worden.

OPSLAGVOORWAARDEN

- Bescherm tegen direct zonlicht.

- Bescherm tegen regen.

- De opslagtemperatuur moeten tussen 10 en 40°C liggen.

- De vochtigheid in de opslagomgeving moet liggen tussen 35% RH en 65% RH.
- Houd buiten bereik van kinderen.

- Sla op in een koele en droge omgeving.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN EN PRODUCTEN
- Na gebruik moeten de producten en verpakkingen verwijderd worden in overeenstem-
ming met de plaatselijke regelgeving inzake de verwerking van medisch afval.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Om letsel te voorkomen moet de verpakking altijd geopend worden door de twee lagen
van elkaar weg te verwijderen.

- De producten zijn uiterst scherp, wees voorzichtig tijdens de hantering.

- Open de verpakking niet in een niet-steriele omgeving omdat het met gammastraling
gesteriliseerde product dan niet-steriel zal worden. Pas geschikte procedures toe voor
de hantering van steriele producten.

- Wees voorzichtig tijdens het weggooien van het product, om contact en letsel in verband
met de scherpte van het product te voorkomen.

- In geval van wijzigingen van de prestaties van het product moet het, voor het beoogde
gebruik, vervangen worden met een nieuw product dat voldoet voor de beoogde toepas-
sing.

RETOURNERING BESCHADIGD PRODUCT

- Beschadigde producten moeten onmiddellijk geretourneerd worden aan de leverancier.

ROMANESC

PRODUS

Instrument pentru biopsie

(Dimensiune: 1Tmm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,
10mm, 12mm).

Sterilizat prin radiatii Gamma de minimum 25 kGy si nu mai mult de 32 kGy (de la 2,5 M
radiani pana la 3,2 M.radiani).

MATERIALE UTILIZATE
Otel inoxidabil, plastic ABS / LDPE.

INDICATII

- Pentru obgmerea specimenului de piele din profunzime in vederea diagnosticarii.
- Diferite dimensiuni pentru diferite suprafete de piele ale corpului.

- indepartarea specimenului de piele din zona de operare.

CONTRAINDICATII

- Lamele reutilizate pot functiona ca purtétor de boalé transmisibila catre pacient si/sau
utilizator.

- Reactia adversa poate sa aiba loc daca lamele sunt utilizate dupa data expirérii, daca
data de expirare a produsului este aceeasi cu data de expirare a sterilizrii.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Selectati tipul si dimensiunea corecta a instrumentului pentru biopsie in functie de supra-
fata pielii si marimea specimenului.

- Dupa selectare, curatati locul cu un dezinfectant adecvat.

- Verificati ambalajul instrumentului pentru biopsie, sé fie intact si in termen, apoi scoateti
lama din ambalaj.

- CU 0 pensa cu maner si alegegi specimenul de piele care trebuie taiat.

- Punctja trebuie facuta ‘rotind si apasand usor instrumentul pe piele.

- Indepanag instrumentul pentru biopsie dupa ce afi taiat pielea la grosimea dorita.

- Luati esantionul de specimen.

AVERTISMENTE
- Cititi instructjunile de utilizare.

- Produsul trebuie utilizat numai de catre un chirurg specializat, doctor sau para-
medic.

- inainte de utilizare verificati intotdeauna integritatea produsului si a ambalajului, precum
si data de expirare.

- Numai pentru o singurd utilizare, dacd este reutilizat, acesta poate functiona ca pur-
tator de boli \'A boli nedorita
poate duce la boli pentru paclent si/sau utilizator.

- Utilizati produsul imediat dupa deschiderea ambalajului.

- GIMA nu este responsabil pentru posibilele consecinte care rezulté din utilizarea necore-
spunzatoare.

- GIMA nu fsi asuma nicio responsabilitate daca dispozitivul este reutilizat sau sterilizat din
nou.

- Sterilitatea produsului nu este garantata daca pachetul este distrus/rupt.

- Resterilizarea si reutilizarea lamei determina modificarea proprietatilor mecanice si a
materialului utilizat.

- Resterilizarea si reutilizarea lamei poate sa nu corespunda utilizérii prevazute, deoarece
lama poate fi tocita.

CONDITII DE DEPOZITARE

- A se pastra ferit de lumina directa a soarelui.

- A se pastra ferit de ploaie.

- Temperatura de depozitare trebuie sé fie intre 10 si 40 de grade celsius.

- Umiditatea zonei de depozitare trebuie sa fie de la 35% RH pana la 65% RH.
- Anu se lasa la indemana copiilor.

- A se pastra in loc racoros si uscat.

ELIMINAREA PUNGILOR UTILIZATE Sl A INSTRUMENTULUI PENTRU

BIOPSIE

- Dupa utilizare, instrumentul pentru biopsie si pungile vor fi eliminate in conformitate cu
cerintele locale de reglementare a manipularii deseurilor medicale.

PRECAUTII

- Pentru a evita ranirea, nu deschideti niciodata punga inspre dumneavoastra.

- Dispozitivele sunt extrem de ascutite, manipulati-le cu atentje.

- Trebuie avut grija ca punga sa nu fie deschisa intr-o zona nesterilizata, altfel lama care
a fost deja sterilizata prin radiatia Gamma va deveni nesterila. Trebuie utilizate proceduri
adecvate pentru manipularea oricarui produs steril.

- Trebuie sa fiti atenti ca in timpul eliminarii dispozitivului sa evitati orice contact sau ranire
datorita naturii ascutjte a dispozitivului.

- in cazul unor modificéri in ceea ce priveste performanta dispozitivului pentru destinatia
de utilizare, inlocuiti dispozitivul defect cu unul nou pentru a indeplini in totalitate aplicatia
ceruta.

RETURNAREA PRODUSULUI DETERIORAT

- Produsul deteriorat trebuie returnat imediat sursei de unde este achizitionat.
SVENSKA

PRODUKT

Biopsistans

(Storlek: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8
mm, 10 mm, 12 mm).

Steriliserad med gammastralning pa minst 25 kGy men inte mer &n 32 kGy (2,5 Mrads
till 3,2 Mrads).

ANVANDA MATERIAL
Rostfritt stal, ABS-plast/LDPE.

ANVISNINGAR

- For att erhalla hudprover av full tjocklek.

- Olika storlekar fér olika hudomraden pa kroppen.
- Avlagsnande av hudprov fran operationsomrade.

KONTRAINDIKATIONER

- Ateranvéndning av blad kan fungera som vektorer fér éverforbara sjukdomar till patient
och/eller anvéandare.

- Negativa handelser kan uppsta om blad anvands efter utgangsdatumet, eftersom pro-
duktens utgangsdatum &ven &r utgangsdatum for steriliteten.

BRUKSANVISNING

- Vélj rétt typ och storlek av biopsistans beroende pa hudomréade och hudprovets storlek.

- Nar ratt biopsistans valts rengors operationsomradet med Iampligt desinfektionsmedel

- Kontrollera att biopsistansens férpackning &r intakt samt dess utgangsdatum och avlag-
sna sedan bladet fran férpackningen.

- Genom att gripa om handtaget. Vélj den delen av huden som hudprovet ska tas ifran.

- Hudstansning maste goras genom att hudstansen roteras mot huden, samtidigt som ett
latt tryck appliceras.

- Avlagsna biopsistansen efter att ett énskat huddjup har skurits ut.

- Lyft férsiktigt bort hudprovet.

VARNING
A - Las bruksanvisningen.
- Produkten far endast anvandas av en kvalificerad kirurg, lakare eller ambulan-
spersonal.
- Kontrollera alltid att produkten och dess forpackning ar intakta, samt utgangsdatumet
innan anvandning.

- Enbart for engangsbruk. Vid ater kan pr fungera som en vektor
for éverforbara sj HIv, Hepam i j och kon-
taminering som kan orsaka vissa till patient /e

- Anvand produkten omedelbart efter att forpackningen har 6ppnats.

- GIMA ansvarar inte fér nagra eventuella konsekvenser till foljid av felaktig anvandning.

- GIMA har inte nagot ansvar om enheten ateranvands eller atersteriliseras.

- Produktens sterilitet kan inte garanteras om férpackningen ar trasig.

- Atersterilisering och ateranvandning av blad orsakar forandringar av det anvanda mate-
rialets mekaniska egenskaper.

- Atersterilisering och ateranvandning av bladet kan innebara att bladet inte kan utnyttjas
fér avsedd anvéndning eftersom det kanske inte langre ér tillréckligt vasst.

LAGRINGSFORHALLANDEN

- Skyddas fran direkt solljus.

- Skyddas fran regn.

- Férvaras vid en temperatur pa mellan 10 och 40 grader Celsius.

- Férvaringsutrymmet maste ha en relativ fuktighet pa mellan 35 % och 65%.
- Forvaras utom rackhall fér barn.

- Forvara pé en sval och torr plats.

BORTSKAFFNING AV ANVAND PASE OCH BIOPSISTANS
- Efter anvéndning skall biopsistans och pasar bortskaffas i enlighet med lokal lagstiftning
géllande medicinskt avfall.

FORSIKTIGHETSATGARDER

- Oppna alltid pasen fran "peel apart™riktningen for att undvika skador.

- Utrustningen ar extremt vass. Hanteras med forsiktighet.

- Man méste vara noga med att inte 6ppna pasen i en osteril milj eftersom bladet, som
redan har steriliserats med gammastralning, i annat fall kommer att bli osterilt. Korrekta
rutiner maste tillampas fér hantering av alla sterila produkter.

- Eftersom enheten &r mycket vass sa maste den hanteras med férsiktighet i syfte att
undvika kontakt eller skador.

- Om enhetens funktion férandras i avseende pa avsedd anvandning, s& maste den de-
fekta enheten erséttas av en ny sa att énskad tillampning kan garanteras.

RETUR AV SKADAD PRODUKT
- Skadad produkt skall omedelbart returneras till inkdpsstéllet.

PYCCKUI

W3AEJINE

Wrna pna 6ruoncun

(Paamep: 1 mm, 1,5 MM, 2 MM, 2,5 MM, 3 MM, 3,5 MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 10
MM, 12 MM ).

Crepunuayetca 40301 paguaumm He merHee 25 KI'p u He 6onee 32 klp (oT 2,5 Mpaa no
3,2 Mpagi MOHN3NPYIOLLEro raMma-n3nyyeHus).

MCI10J/Ib30BAHHBIE MATEPUATIbI
Hep>xasetowan ctanb, ABC-nnactuk / MOHM.

HA3HAYEHUE

- [INA NoNy4eHUA AMarHOCTAYECKOro 06pasLia Ha MOJIHYIO TONUIMHY KOXW.
- PaannyHble pa3meps 1A PasHbIX y4aCTKOB KOXW Tefa.

- BaATre 06pasuoB KOXu N3 AMarHocTypyemoin obnact.

MMPOTUBOINMOKA3AHNA

- Py NOBTOPHOM MCMOMb30BAHNM IE3BIE MOXET CTaTh NEPEHOCHUKOM NH(EKLIMOHHBIX
3abonesaHwii ANA NauneHTa u/mnm nonb3osartena.

- MoryT BO3HUKHYTb HEGMAronpuATHbIE NOCNEACTBIA NPU UCMOML30BAHUN NIE3BUA MO
MCTEYEHUM CPOKa FOAHOCTH, TaK KaK MOC/e 3TOr0 MHCTPYMEHT CTaHOBUTCA HECTePUIlb-
HbIM.

MHCTPYKUUA MO NMPUMEHEHWIO

- Bb|6epl4're COOTBeTCTByIOLLlMﬁ T]MN U pasmep urnbl anAa 6uoncun B 3aBUCUMOCTM OT
yyacTka Koxu 1 pasmepa obpasua.

- Mocne Bbi6opa npo, (hVLMpYITEe MECTO COOTBETCTBYIOLMM CPEACTBOM

- OcMOTpUTE YNakoBKY WHCTPYMEHTa [/1A 61oNcun Ha NpeaMeT nospexaenuii. 3atem
AOCTaHbTE Ne3BMe U3 yNakoBKU WU.

- [lep>XuUTe ero 3a pykoAThb. BeibepuTe y4acTok Koxu AnA 3abopa obpasua.

- inA 3a6opa MaTepuana coBeplMTE BPALIATENbHOE ABUXKEHUE, CNerka Haxuman Ha
KOXY.

- BeiTawuTe urny nocne sa6opa matepuana Heo6xoaMMoro pasmepa.

- BoabMMTe 06pasell B3ATOro MaTepuana.

BHUMAHUE
- MpouuTaiiTe MHCTPYKLMIO MO MPUMEHEHMIO.

- Tonbko KBanMnLUMPOBaHHbIFA XVPYpr, OKTOP Uu thenbawep UMeeT npaso
MCMO/Nb30BaTh AAHHBIA MHCTPYMEHT.
- Mepen vcnonb3oBaHNem Beeraa NPOBEpATe LENOCTHOCTb MHCTPYMEHTa 1 yNaKoBKK,
a Tak)Ke CPOK roAHOCTU.
- ToNbKO NA OAHOPA3OBOTO NPUMEHEHNA. NPy MHOropa3oBOM UCMONB30BaHUN MO-
XeT cTaTb MCT py , BUY, py renaTuTos,
i 0 3ar KOTOpOE MOXET npu-
BECTU K 3a60/1eBaHNAM nauueHTa wunum nonbsosatens.
- VIcnonb3yinTe MHCTPYMEHT cpasy Noc/ne OTKPbITUA.
- Komnanwna GIMA He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BO3MOXHbIE MOCNEACTBUA NpY HeHaa-
nexaluem 1Cnonb3oBaHM MHCTPYMEHTa.
- Komnanua GIMA He HeceT OTBETCTBEHHOCTb B Cly4ae, €CiiM WHCTPYMEHT MOBTOPHO
MCNONb3YeTCA 1 MOBTOPHO CTEPUI3YETCA.
- EC/n LeNocTHOCTb YNaKoBKM HapyLUeHa, CTEPUIBHOCTb MHCTPYMEHTA He rapaHTupyeT-
cA.
- MoBTOPHaRA CTEPUIN3ALINA 1 NOBTOPHOE UCMO/b30BaHWE NE3BUA MPUBEAET K N3MeHe-
HYIO €r0 MEXaHUYECKUX CBOMCTB 1 XapaKTepucTuK.
- MoBTOPHAA CTEPUNIM3ALMA 1 NOBTOPHOE WUCTO/b30BAHUE NE3BUA HE rapaHTUpyeT f1o-
CTUXKEHIE XEeNaemMoro pesynbTarta, Tak Kak /1e3sue MOXeT 3aTynUThCA.

YCJ/10BUA XPAHEHUA

- Bepeub OT nonafaHnA APAMBIX COMHEYHBIX lyueil.

- Bepeyb oT Bnaru.

- Temnepatypa xpaHeHnA AoxHa 6biTb oT 10 go 40°C.

- BnaxxHOCTb B MeCTe XpaHeHWA [O/KHA COCTaBNATb OT 35% A0 65% OTHOCUTENbHOM
BNKHOCTU.

- XpaHnTb B HEAOCTYMHOM [INA AeTe MecTe.

- XpaHnTb B MPOX/IAAHOM W CyXOM MecTe.

YTUITN3ALINA UCIOJIb3OBAHHOU YITAKOBKU U UrJibl 41A

Buoricun

- Mocne Ncnonb30BaHNA YNakoBKa 1 Urna AnA 6MONCN NoaneXaT yTUAM3aunn B CooT-
BETCTBUM C HOPMATUBHLIMU TPEGOBAHNAMM K YTUNN3ALMN MEANLIMHCKIAX OTXOLI0B TOW
CTpaHbl, B KOTOPOW UCMONL3YIOTCA MHCTPYMEHTBI.

MEPbI NMPEAOCTOPOXXHOCTU

- Bceria 0CTOPOXHO OTKPLIBANTE YMakOBKY MOTAHYB B CTOPOHY, BO M3GeXaHun nope-
308B.

- IHCTpYMeHT o4eHb oCTpbIi. MIcnonb3ayiiTe ero ¢ 0CTOPOXHOCTbIO.

- He OTKpbiBaiiTe yNakoBKy B HECTEPUNbHBIX YCNIOBUAX. B NPOTUBHOM cry4ae nesswe,

CTepunn3oBaHHOE [030M I y cTaHeT HecTep! . Kak npu pa6oTte ¢
TII06bIM CTEPUIbHBIM MHCTPYMEHTOM, J0MKHbI NPUMEHATLCA COOTBETCTBYHOLME NpoLie-
Aaypel.

- YTunnsauma [OMKHO NPOBOANTLCA C 0CO60I OCTOPOXHOCTbIO, YTOBbI M36exaTb Tpas-
MWPOBaHWA OCTPbIMU YaCTAMWU UHCTPYMEHTa.

-B cny4vae HeKOppeKTHOIZ paﬁOTbI WHCTpyMeHTa rnpu BbINONHEHUU nocTaBneHHon 3aga-
4K, 3ameHuTe HelADI'IpaBHbII;i WHCTPYMEHT HOBbIM 1 NpoBeauTe HeOGXOFlIAMbIe maHuny-
nAumn.

BO3BPAT NOBPEXAEHHbIX UHCTPYMEHTOB

- MoBpeXaeHHbIe MHCTPYMEHTbI CrieayeT HeMe/AIeHHO BEPHYTb B MECTO NOKYMKM.
BBJIFTAPCKU

MPOAYKT

Wrna 3a Buoncua

(Pasmep: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,
10mm, 12mm).

Crepunuanpana nocpeacTsom lama pagvauva Ha MuHumMym 25 kGy 1 He noeeye 32 kGy
(2.5 M Rads po 3.2 M.Rads).

U3MOJSI3BAHU MATEPUATN
Hepbxpaaema Ctomana, ABS Mnactmaca / LDPE.

MHCTPYKUUN

- 3a usBnMYaHe Ha AnarHocTUYHa KoXkHa npoba ¢ nbnHa aebenuHa.
- Pasnuynu pa3mepu 3a pas3nIn4yHu 30HU OT KOXKa Ha TANOTO.

- OTCTpaHABaHe Ha KOXHa npoba OT 3acerHata 3oHa.

MPOTUBOINOKA3AHNA

- MosTopHa ynoTpe6a Ha OCTpreTa, MoXe fia CNyXW KaTo HOCUTEN Ha 3apasHa Gonect
Ha nauveHT n/unu notpebuten.

- Moxe [ia Bb3HUKHE HeXenaHo CLeUTHe, ako ocTpueTaTa ce Waronssar cefd cpoka
Ha FOJHOCT, Thil KATO CPOKA Ha FOAHOCT Ha MPOAYKTa € CPOK Ha FOIHOCT Ha CTepus-
HOCTTa.

MHCTPYKLINU 3A YITOTPEBA

- 36epeTe To4HMA TUN 1 pa3mep Ha Wrna 3a Buoncua, cnopea 3oHaTa Koxa v pasmepa
Ha npo6ata.

- Cnep u36opa, noumcTeTe 30HaTa 3a onepaLva C NOAXOAAL AE3NH(EKTaHT.

- MposepeTe onakoskaTa Ha Wrnata 3a BuoncuA 3a HelHaTa LAMOCT, CPOK Ha roAHOCT
v cnep ToBa U3BajeTe OCTPUETO OT OnakoBKaTa.

- KaTo ObpXUTe ApbXXKa, MaﬁepeTe KO)KaTa 3a OTpA3BaHe Ha KOXHa npoﬁa.

- Y6oxxpaHeTo TpA6Ba Aa 6bAe M3BBLPLIEHO Ype3 3aBbpTaHe Ha urnata Bbpxy Koxa c
NeK HaTuCK.

- OTchaHeTe Wrnara 3a EMOI‘ICMH, cnepn oTpA3BaHe Ha XXenaHata .qeﬁenMHa KoXa.

- Bsemete npoba ot npobata.

NMPEAYMNPEXAEHUA

- MpoyeTeTe UHCTPYKUMNTE 3a ynoTpeba.

- MpopykTbT TpAGBa Aa 6bAe U3NoN3BaH caMmo OT KBanudguumpaH xmpypr, Jok-
TOP WA Napa-MeavLMHCKM NepcoHar.

- Mpeaw ynoTpeba, BUHary NposepABaiiTe LENoCTTa Ha NPoAyKTa v onakoskaTa, 3aea-
HO CbC CPOKa Ha rofIHOCT.

- Camo 3a eflHOKpaTHa ynoTpe6a, ako GbAe U3NoN3BaH NOBTOPHO, MOXE Aa CIYXK
KaTo HocuTen Ha 3apasHa 6onecr, HIV, xenaTtuT, 3apa3Hu Gonectu, BCAKaKBU 3a-
pa3Hu 3a60NABaHNA Ha NAaLMEHT WWNK NoTpeéuTen.

- Vianonseaiite npoaykTa BeaHara cnefa OTBapAHe Ha onakoskaTta.

- GIMA He HOCY OTFOBOPHOCT 3a Bb3MOXHM MOCNEACTBIUA, B CIEACTBUE Ha HenpasuiHa
ynotpeba.

- GIMA He noema HYKakBa OTFOBOPHOCT, ako MPOAYKTBLT Ce W3M0/3Ba MOBTOPHO UK
6b/e CTEpPUIM3MPaH NOBTOPHO.

- CTepunHOCTTa Ha NPOMlyKTa He e rapaHTVpaHa, ako OnakoBKaTa e NoBpefieHa/ckbca-
Ha.

- MoBTOpHaTa CTepUM3aUnA 1 NoBTOpHATa ynoTpeGa Ha OCTPMETO, BOAM [10 CMAHA Ha
MeXaHU4HITE CBOVCTBA U U3MON3BaHNA MaTepuan.

- MoBTOpHaTa CTEPUNM3aLMA 1 MOBTOpHATa YNoTpe6a Ha OCTPUETO, MOXE Aa He OTroBa-
pA Ha npeaswaeHaTa ynotpeba, Thbii KaTo HOXBT MOXeE Aa e Tbi.

YCJ/10BUA HA CbXPAHEHUE

- CbxpaHABaiTe faney OT CTbHYeBa CBET/MHA.

- MaseTe OT AbLXA,.

- Temnepatypata Ha cbxpaHeHue Tpabsa fa 6bae ot 10 ao 40 rpaayca no Lienaui.
- BnaxxHoCT Ha 30HaTa 3a CbxpaHeHue TpAbea aa 6bae ot 35% RH 0o 65 % RH.

- CbxpaHnABaiiTe Ha MACTO, HEIOCTBIHO 3a Aeua.

- CbxpaHABaiiTe Ha X1afiHo 1 CyX0 MACTO.

N3XBDBPJIAHE HA N3IOJI3BAHA UITIA U UTJT1A 3A BUOICUA

- Cnep ynotpeba, Wrnata 3a 6uoncua v urnute, TpAGBa Aa 6bAAT U3XBBPIAHW B Cb-
OTBETCTBME C N3NCKBAHMATA HA MECTHUTE pernameHTn 3a GopaBeHe C Me[VLMHCKN
oTnagbun.

MPEAMNA3HU MEPKU

- BuHarun oTBapAiTe Topbuykarta oT nocokara 3a oTBapAHe, 3a Aa ce n3berHaT HapaHa-
BaHuA.

- YeTpoiicTBaTa ca U3KIoUUTENHO 0CTpu, paboTeTe C NOBULIEHO BHUMAHWe.

- TpAGBa Aa ce BHUMABa, UrnaTa a He Ce OTBapPA B He CTepuSHa cpeaa, B NPOTUBEH
Cnyyaii 0CTPUETO, KOBTO Beye e 610 CTepunanpaHo NocpeacTsom Fama paavaums,
Lie ce NpeBbPHe B He CTepunuanpana. TpAGea Aa Gbaar U3nosi3BaHu TOYHU NpoLeay-
Py, KaKTo ce npunarar 3a GopaseHe C BCEKU CTEPUNEH NPOAYKT.

- TpAGBa Aa ce 06bPHE BHUMaHKE MO Bpeme Ha U3XBBP/IAHETO Ha YCTPONCTBOTO, 3a Aa
ce n3berHe BCAKaKbB KOHTaKT UMW HapaHABaHe, Nopaav 0cTpoTaTa Ha NPOAYKTa.

- B cryyai Ha NpoMeHM B XapakTepyUCTUKNTE Ha YCTPOMCTBOTO 3a NpeaABuaeHaTa yrno-
Tpeb6a, 3ameHeTe echeKTHUA NPOLYKT C HOB, 3a Aa Ce U3Mb/IHN NPEBUAEHOTO NPUIo-
KeHue.

BPBLUJAHE HA NMOBPEJEH NMPOAYKT
- MoBpeAeHNAT NPOAYKT TPAGBA 1a GbAe BbPHAT He3a6aBHO Ha N3TOYHNKA, OT KbAETO
e 6un 3akyneH.

EAAHNIKA

MPOION

Punch Bloyiag

(MéyeBog: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm,
10mm, 12mm).

AnooTelpwpévo pe akTivoBoAia yappa arnod 25 kGy to eAdxloto £wg 32 kGy To péyi-
oto (2.5 M Rads £¢wg 3.2 M.Rads).

YAIKA I10Y XPHZIMOIOIOYNTAI

AvoEeidwtog XdAuBag, MAaoTik6é ABS / LDPE.

ENAEIZEIZ

- Ma ™ AYn dlayvwoTikoU delypatog 8€ppatog oAlkoU TIAXoug.

- AlapopeTikOd péyeBog avaloya pe TNV MEPLOXN TOU SEPPATOG.

- Adaipeon delypatog S£pHATOG AMO TNV XEIPOUPYIKN TIEPLOXN.

ANTENAEIZEIZ

-H snavuxpncluortolncn TOV AeTidwV unopsl va AEITOUPYAOEL WG PpopEAg HeTado-
TIKOV aoBevel®v oTov aoBevi) kavn oto xpnc‘m

- Mropei va mapatpnBolv averuBuunTeg eveépyeleg eAv oL Aemideq xpnotyorom-

BoUv petd ™mv nuepounvta AEng d16TLn nuepopnvta MENG Tou mpoidvTog oupri-
TIEL JE TV Nepounvia MENG g arooteipwong.

OAHFIEXZ XPHZHZ

- EmuAéETe Tov katdAAnAo tUro kat péyeBog Tou Punch Bloyiag avahoya pe v
TEEPLOXT) TOU BEPUATOG KAl TO UEYEOOG Tou delypatog.

- Metd TV ermAoyr), kKabapioTe TNV MEPLOXN HE KATAAANAO QVTIHIKPORIAKO.

- EuBeBatwote 611 1 ouokeuacia Tou Punch Bloyiag eival avémnagn kat 6Tt To Mpoi-
Ov dev £xel AEeL kat €metta adatpeoTe TN Aemida and T ouokeuaocia.

- TLAvovTag v anod ™ Aapn kat ermAEETe TNV meploxn anoé v oroia Ba yivet Ay
Tou delypatog d¢ppatog.

- H dlatpnon npénet va yivetal Meplotpépovtag To punch Mavw oTo SEPHA aoK®VTAG
ehadppig nieon.

- Apatpéate To Punch Bloyiag apol kOYeTe To dEpHa 010 EOUUNTO BABOG.

- NaBeTe To delypa Tou dépPatog.

MPOEIAOIOIHZEIZ
- AlaBdote TG 0dnyieg xpnong.
-To rlpmév npénzl va xpnmuonmsnul QATOKAELOTIKA artd £EEIBIKEUPEVO XEL-
poUPYO, 1aTPO M) APAIATPIKO POOWTIIKS.

-Mpwv amod ™ xpfHon va eAéyxeTe MAVTA TNV AKEPALOTNTA TOU TPOIOVTOG Kal TG
ouokeuaoiag KaB®g Kat v Nuepopnvia ARENG.

- Ma pepovmpévn xpnon pévo, Eav enavaypnoiporoin®si pnopei va anoteAéos ¢po-
péa peTadoTik@v acBeveidv, HIV, nnatitidag, pjoAuopaTikdv véowv f onolaadno-
T& GAAng péAuvong mou propei va npokaAéosl acBéveieg yia Tov acBevi kavi To
xpoT.

- XpNOLOToLAOTE TO MPOoidV apéowg HETA TO Avolypa Tng cuokeuaoiag.

- H GIMA &ev guBuveTat yia Tuxov OuvEMELEG AOYW 1N KATAAANANG XPHONG.

- H GIMA dev dpépet kapia euBivn Oe MEPIMTTWON TIOU 1) CUCKEUN EMAVAXPNOLHOTION-
Bel ) emavanootelpwOei.

- H arooteipwon tou npoiévtog dev Slacpalifetal o nep(rTwon mou 1 ouckeuaaoia
&lval KaTeoTPaUPEVN/OKIOHEVN.

- H enavarnooteipwan Kat enavaxpnotporonon me Aeridag uropel va dladépet wg
TIPOG TIG HNXAVIKEG IBIOTNTEG KaL TO UAIK XpNang.

- H emavarnooteipwon kai emavaxpnaiporoinon g Aemidag evaéxeTal va pnv Ika-
vorolel TNV mpoopZouevn xpion kabmg n Aemida propel va eivat oTopwpevn.

ZYNOHKEZ AlTOOHKEYZHX

- MpoduUAGETE TO amod To AUEGO NAIAKO HWG.

- NMpo¢UAETe To ard ™ Bpoxn.

- H Beppokpacia anoBhkeuong mpémet va eivat ané 10 éwg 40 Babuolg Kelaiou

- H uypaoia Tou x@pou amobrkeuong mpénel va eival petagl 35% RH kal 65 % RH.

- QUAGETE TO PaKPLa amd maidid.

- AmoBnkeoTe To 08 3p00ePd Kal ENPd PEPOG.

TPOMNOz AIAGEZHZ TA XPHZIMOIMOIHMENA >AKOYAAKIA KAl

PUNCH BIOVIAZ

- MeTda ™ Xpnon, To punch Bloyiag Kat Ta cakouAdkia Tpénet va dlatibevTatl cUPGw-
Va e TOoug TOTiKoUG Kavoviopoug Slaxe(plong latpik@v anoBAATwy.

MPO®YAAZEIZ

- Navta va avolyeTe To CAKOUAGKL amnd Ta KataAAnAa onpeia yla va arnopuyete Tu-
XOV TPAUNATIONO.

- Ol OUOKEUEG elval GKpwG KOPTEPEG, Va E{0TE TIPOTEKTIKO{ KATA TO XEIPIONO.

- Agv TpEMEL VA aVOlYETE TO COKOUAAKL O€ [N ArMOOTEIPWHEVO XMPO KaBmg n Aerida
Tou £€xeL )N amootelpwBel ue aktivoBolia yapupa 6a xaoet Ty anooteipwon mg.
Oa MpémNeL va TpouvTal oL TIPORAEMOEVEG SLABIKACIEG TIOU LOXUOUV Yia TOV XEIPL-
OO OTOLOUSTOTE AMOCTEIPWHEVOU TIPOIOVTOG.

- H 814Beon g ouokeunq Ba TPEMeL va yiveTal Pe TPOooxXN TIPOKEIPEVOU va aro-
deuxBel TuxOv emadn 1 TpaupaTiopdg Adyw NG aiXpuneng ¢uong g CUCKEUNG.
- 3& Mep{rmwon mou n cuoKeUY| MapouataZet alkayn oTnv andédoon g yla ToV Mpo-
OPLLOHEVO OKOTIO AVTIKATACTAOTE TNV EAATTWHUATIKY OUOKEUY] HE MIa Kavoupyla

MOTE va IKavoTole{tal n anattoUpevn xpnon.

ENMIZTPO®H MMPOIONTOZ AOIQ ®OOPAZ

- Mpoibévta nou napouctalouv $Oopd Ba MPETEL va eTioTpEPovTal APETa OTO KATA-
oTnpa ayopdg.

ARABIC
miaall

ie jad gl

3.5 e B 5 i 1815 cpa] )
(=12 con0 cpnbl ipnf s cpaly padt
JZor un Yo e 25 o s i et ol g dae
(932 o, 28 8l b

j 4 !.I AP“
o]l el AR el o a0
EL LA TR M|

'uiﬂu‘.l'luﬂ_,.

LR PR U TV R WY |

piad! g Sl ol Rl i e

Aal gall dahie e aial e 30

P2 T el ga

FICPURLSER U ) < - LPORRIS ) T SP) PP VS e [ YR |
itiall ff el sl

En G el ol A5 da o ) atl o [y gl aad
cadketll pigfil 11 g il 2!

et aglad

moam g il Rmlan e iy Re 380 e _..--_'..J_n.ult-_p'; am
alall

e ey gt pll g i e L

chgnThoalh dor 5 g Lgatien e 2S00 dm G0N g fua kg
Fapd a0l Ll

JERTEL JE ) [ PRS-, P, W

BT PN g DN ITPE 5 P PR E P A [P
aiaall]

il G gl Fanll b cmy e 380 .u_,.. I_,J

RS

FIELR SIS A
heca gt i b g e it ey 5 ey
Fafi el B el g Rl At Lalls Faat pladt ) A

5-.--3.-:--'1

SE ol e gl deadd ails) Me 6 e ga il al st

_lu*-'i'j ﬂi' il g i fe il it g gy el ol

ptinbieal g g ingall g 50 al g diealt

gl mth oer gl e il paaiul

el g WAL e Tt Lt B g e Hgien b GIMA

adaiidel o dgall pbatel sde) Al 34 a5l GINA e Y

M5l ppall o 1 i & i g

Sl ol il i 8 e NS L] s 53 0 et mj
Razideadl !

R JERYP PLUSTECHS [P S P EECALE F S PP b Ly - ~_a ]

Baa g gt S E RS

2 A iy vl

_E_|.'l| sl ,_:,..q..‘-ll Fe N E’.'ull i :|

b e ptaall gl

Lppeda ) I 00 2o 18 ) e A B ada s

Gk KBS N el e 3 K35 o B W Tk 1 00

RN Qe e L Sl

N PR TIL PR e

e 580 gl e g chamiodd sl n el

et R iy el R e il e it e

gl AT e el Al dagatii

Wi

et it gy iyl S clad Ui o)

PP ML T BN I et EVEL BN PN | T

i)y e .‘u_glahud:h_gﬂ‘-_dnﬂ‘jnlm’,_-!lus_puu

rimg el e reeaic i el L el paian o3 b £t

'....e.'a.. IudLL"u-Llll_\.u.J.'L.J-\_u. _,.;‘ill.l.nu..

FRETPTR R M:‘n@'..,_qll_m| I\_|.|'.|I:E|~:'_"_,..'l:L.lI‘.;'L_:,..'IIL'.E._J
B LR Ry

dlath &

[ RPU "I B P EL I FE LY S M [P

ot Al
i el Fﬂlﬁ!l*ﬂ |.1}.'|h i L’y szl
1l il #ia

l.l.-u_'ﬂ_p.-ri JJM|‘]I|J\_AJHEILJ|E+JW

Leggere e seguire attentamente le istruzioni per I'uso - Caution/ Read in-
structions carefully - Lire et suivre attentivement la notice - Leer y seguir
atentamente las instrucciones de uso - Gebrauchsanweisung sorgféitig le-
sen und befolgen - Ler e seguir atentamente as instrugdes de uso - Przestro-
ga/ Ostrzezenie (przed uzyciem nalezy przeczytac instrukcje uzytkowania)
- Przestroga/ Ostrzezenie (przed uzyciem nalezy przeczyta¢ instrukcje
uzy1kowan|a) Figyelem / figyelmeztetés (Hasznalat el6tt olvassa el az
u mutatét!) - Turvallisuusohje/varoitus (lue kayttéohjeet ennen kaytt-
- Oprez / Upozorenje (Prije uporabe procitajte upute za uporabu)
- Advarsel (Les instruksjoner for bruk) - Opgelet / Waarschuwing (Lees
IFU voorafgaand aan gebruik) - Atentie/ Avertizare (Cititi IDU inainte
de utilizare) - Viktigt/Varning (l&s bruksanvisningen fére anvéndning)
- Buumanve! (Mepen uvcnonbaoBaHnem 06A3ATENbHO NpoYUTanTe
VHCTPYKLMIO MO MpuUMeHeHuo) - Buumanve/ [MpenynpexaeHve
(MpoueTeTe MHcTpykumy 3a YnoTtpeba npeau ynotpe6a) - AlaBdote
Kal aKoAOUBYOTE MPOCEXTIKA TIG 0BNYIE] XpNoNg

JREECH (S ISRV & O I |

Codice prodotto - Product code - Code produit - Codigo producto - Erzeu-
gniscode - Codigo produto - Nr referencyjny produktu/ artykutu - Ter-
mékszam / cikkszam - Tuoteviite/tuotteen nro - Referenca proizvoda/
Art. Br. - Produkireferanse/Art. Nei. - Productcode/Art. nr. - Referinta
produsului/Art. Nr. - Produktreferens/Art. Nr. - HanmeHoBanvie Toaapa/
ApT. Ne - Cnpaaxa 3a npoayKkT/ApT. Ne .,u_.qu _F‘

Kwd1KOG MpoiovTog

Non riutilizzare - Do Not Reuse - Ne pas réutiliser - No reutilizable - Nicht
wiederverwenden - N&o reutilizar - Nie uzywac ponownie - Ujrahasznalni
tilos! - Ei saa kayttaa uudelleen - Nemojte ponovno koristiti - Kan ikke
gjenbrukes - Niet hergebruiken - Nu reutilizati - Ateranvand ej - Ona
OAHOPA30BOro MpUMEHeHNA - He usnonsgaiite noBTopHO - Mnv TO
£TMAVaXENOLUOTOLE(TE

Srlin '._Lu j .,|_-._|_¢'}'| I-LIJ_'L Al "|

Numero di lotto - Lot Number - Numéro de lot - Numero de lote - Char-
gennummer - Nimero de lote - Numer partii/numer serii - Tételszam /
gyartasi szam - Eranumero - Broj lota/broj serije - Produksjonsserie -
Partijnummer/Batchnummer - Numar lot/Numar serie - Partinummer/
batchnummer - Homep naptumn / Cepun - I'Iapmua Howmep/MapTuneH

Homep - ApiBpog mapTtidag i, I,J 'I'L " r‘-i'_.l

Data di fabbricazione - Date of Manufacturing - Date de fabrication . Fecha
de fabricacion - Herstellungsdatum - Data de fabrico - Data produkciji -
Gyartas ideje - Valmistuspéivaméaéra - Datum proizvodnje - Produksjon-
sdato - Productiedatum - Data fabricatiei - Tillverkningsdatum - [JaTa
13roToBneHuA - [lata Ha Mpon3BoacTBo

Hpepounvia napaywyng astoalil By ol

Data di scadenza - Use By / Expiry Date - A utiliser avant le / Date de
péremption - Uso por / Fecha de Caducidad - Verwendbar bis / Ablufdtum -
Usar até/data de expiracao - Uzy¢ przed / data waznosci - Felhasznalhat-
osagi / lejarati id6 - Viimeinen kayttopaiva/viimeinen voimassaolopaiv-
amaara - Upotrijebi po / datumu isteka - M& brukes innen / Utlepsdato
- Te gebruiken voor / Vervaldatum - Utilizati pana la data de expirare
- Sista forbrukningsdag/utgangsdatum - Micnons3osatb 40 / FofeH A0 -
Wanonssaiite fo / Cpok Ha loaHocT - Hugpopnvia Afgewg

I R A T P

Sterilizzato con raggi gamma - Sterilized by gamma radiation - Stérilisé
par rayonnement gamma - Esterilizado por irradiacion - Durch Gamma-
strahlung sterilisiert - Esterilizado por radiagdo gama - Sterylizowano
za pomocg romieniowania gamma - Gamma-sugarzassal sterilizalt -

[STERILE[R]

Steriloitu gammasateilylla - Sterilizirano gama zracenjem - Sterilisert

med gammastraling - Gesteriliseerd met gammastraling - Sterilizat
prin radiatii gamma - Steriliserad med gammastralning - VIHCTpymeHT
CTepUM30BaH [10301 ramma-usfyuenna - CTepunmanpaHm ¢ rama
paguauna - AMOOTEIPWHEVO HEOW AKTIVOBONAG - | gk -i.r_.x r‘*"-"'

Rappresentante autorizzato nella Comunita europea - Authorized repre-
sentative in the European community - Représentant Agréé Européen
- Representante Europeo Autorizado - Européischer Bevollméchtigter
- Representante autorizado na Unido Europeia - Autoryzowany przed-
stawiciel w Europie - Eurépai meghatalmazott képviselet - Valtuutettu
edustaja Euroopassa - Ovlasteni predstavnik za Europu - Autorisert
europeisk representant - Gemachtigde Europese Vertegenwoordiger
- Reprezentant autorizat european - Auktoriserad europeisk represen-
tant - EBPONeicKuin ynoHOMOYEHHBIV npeacTasuTenb - OTopusmpaH
Esponeiicku Mpeactasuten - EEouclo80TnuéVog Avrlnpocwnoq

Fupoms airall g s¥) Jleall

Fabbricante - Manufacturer - Fabricant - Fabricante - Hersteller - Fabrican-
te - Wyprodukowano przez - Gyarté - Valmistaja - Proizveo - Produsert
av - Geproduceerd door - Produs de - Tillverkad av - V|3I'0TOBI'IeH0 -

MpowuaeepeH oT - Mapaywyodg 4§ | hb *

Non risterilizzare - Do not resterilize - Ne pas re-stériliser - No vuelva a
esterilizar - Nicht erneut sterilisieren - Nie sterylizowa¢ ponownie - Ujra
sterilizalni tilos! - Ei saa steriloida uudelleen - Nemojte ponovo sterilizi-
rati - Kan ikke resteriliseres - Niet hersteriliseren - Nu resterilizati - Aters-
terilisera inte - He cTepunM3oBaTh NOBTOPHO - He cTepunuampaiite
MOBTOPHO - MNV EMAVATIOOTEIPOVETE iF. I._|_-.I_1_-'.| "__-E a0t

Conservare in luogo fresco ed asciutto - Keep in a cool, dry place - A con-
server dans un endroit frais et sec. - Conservar en un lugar fresco y seco
- An einem kiihlen und trockenen Ort lagern - Armazenar em local fresco
e seco - Przechowywaé w suchym miejscu - Tartsa szarazon! - Pida
kuivana - Pohraniti na suhom - M& oppbevares tert - Droog bewa-
ren - Pastrati in loc uscat - Férvaras torrt - XpaHuTb B cyxom mecTe -
CbXpaHﬂEaVlTe Ha cyxo MAcTo - Alatnpeitat oe 6pocspé Kat oTeEyvo
TepIBAAoV i

Conservare al riparo dalla luce solare - Keep away from sunlight - A con-
server a l'abri de la lumiére du soleil - Conservar al amparo de la luz so-
lar - Vor Sonneneinstrahlung geschiitzt lagern - Guardar ao abrigo da luz
solar - Trzymac z dala od $wiatta fonecznego - Napfénytdl tartsa tavol.
- Pida kaukana auringonvalosta - DrZite zastiéeno od suncevog svjetla
- Méa oppbevares pa avstand fra sollys - Bescherm tegen zonlicht - A
se pastra ferit de lumina soarelui - Skyddas fran solljus - Bepeub oT
nonafaHnA COMHEUHbIX Nydert - CbXxpaHABalite Aaney oT CibHYeBa
ceeTnvHa - Kpathote To pakptd and nAtakn akTivoBoAia

65%

35%

Limite umidita - Moisture limitation - Limites d’humidité - Limitacién de
humedad - Feuchtigkeitseinschrankung - Limitagdo de humidade - Ogra-
niczenie wilgoci - Paratartalom korlatozas - Kosteuden rajoitus - Ogra-
nicenje vlage - Luftfuktighetsgrense - Drempelwaarde vochtigheid
- Limitarea umiditatii - Gransvarde for fuktighetshalt - OrpaHnyenua
BNAXHOCTU - OrpaHnyeHnA Ha Barara - i -.'.n_.,.'.l P
‘Opto uypaaiag et =

40°C

o—

10°C

Limite temperatura - Temperature limitation - Limites de température - Li-
mitaciones de temperatura - Temperatureinschrankung - Limitagdo de
temperatura - Ograniczenie temperatury - Hémérséklet korlatozas
- Lampétilan rajoitus - Ogranicenje temperature - Temperaturgren-
se - Drempelwaarde temperatuur - Limitarea temperaturii - Gréans-
varde for temperatur - OrpaHuyeHua Temnepatypbl - TemnepaTypHo
orpaHnyeHue - ‘Opto Beppokpaciag E __|| _J.-;JI :,-‘__L Oy

Non utilizzare se la confezione & danneggiata - Do not use if package
is damaged - Ne pas utiliser si I'emballage est endommagé - No utilice
si el envase est4 dafiado - Nicht verwenden, wenn die Verpackung be-
schadigt ist - Nao utilize se a embalagem estiver danificada - Nie uzywac,
jesli opakowanie jest uszkodzone - Ne hasznalja, ha a csomagolas
seriilt. - Ala kayta, jos pakkaus on vaurioitunut - Nemojte koristiti ako
je pakiranje osteceno - Ma ikke brukes hvis innpakningen er skadet
- Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is - Nu uti-
lizati dacd ambalajul este deteriorat - Anvand inte om férpackning-
en ar skadad - He ucnonbayiiTe WHCTPYMEHT, €CiM ero ynakoska
nospex/eHa - He 13nonssaiite, ako onakoskara e nospegeHa - Mnv
TO Xpnotloroleite eav n cuokeuacia mapouatalel pOopd

Al e R A T I O

= @

Leggere attentamente le istruzioni per 'uso - Please read instructions ca-
refully - Lire attentivement la notice - Leer atentamente las instrucciones
de uso - Gebrauchsanweisung sorgféltig lesen - Ler atentamente as in-
strugbes de uso - Informacje mozna znalez¢ w instrukcji uzytkowania
- Nézzen utana az Gtmutatoban. - Tutustu kéyttéohjeeseen - Pogledajte
upute za uporabu - Konsulter for IFU - Raadpleeg de IFU - Consul-
tati IDU - Konsultera bruksanvisningen - O6patutech K UHCTPYKUWN
no npumeHeHunto - KoHcyntupaiite PbkoBoacTBoTO ¢ MHCTPYKUMKM 3a
VnoTpeba - AlaBA0TE MPOCEXTIKA TIG 0dNYieg XpNong

'Q‘.&:I*ﬁu_'l_,:n_;q_:;llﬁ|

u|.n_..

Prodotto conforme alla Direttiva Europea - Product complies with European
Directive - Ce produit est conforme a la directive européenne - Producto
conforme a la Directiva Europea - Produkt gemaBs EU-Richtlinie - Produto
em conformidade com a Diretiva Europeia - Produkt zgodny z dyrektywg
europejskg - Tuote on eurooppalaisen direktiivin mukainen - Proizvod
sukladan europskoj smjernici - Produkt som er i samsvar med EU-direkti-
vet - Product voldoet aan de Europese richtlijn - Produs conform directivei
europene - Produkt som 6verensstammer med EU-direktivet - MpoaykT
cooTseTcTByeT EBponeiickoil avpekTvse - [poaykT, cbOTBETCTBALY
Ha eBporeiickata avpekTviea - Mpoiov cUpdwvo pe v Eupwraikn

Oomvia g gl e W e B e

Apirogeno - Non-pyrogenic - Apyrogéne - Apirdgeno - Apyrogen - N&o
pirogénico - Apirogennosci - Pirogénmentes - Pyrogeeniton - Non-piro-
geni - Pyrogenfri - Niet-pyrogeen - Apirogen - Icke-pyro - AnuporeHHo -

HeanwuporeHHu - Mn rupetoyovwv 17 8%
L,F_B:Ln] g gl

22586 - 22587 - 22588 - 22589 - 22590

Importatore / Importer:
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (M) - Italy

Paramount Surgimed Limited
A-106, RIICO Industrial Area,
Bhiwadi-301019, Alwar, Rajasthan, India

MDSS GmbH
Schiffgraben 41, D-30175 Hannover, Germany

22580 - 22581 - 22582 - 22583 - 22584 - 22585
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