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Avvertenze ! 
 
Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla macchina assicurarsi di aver letto e compreso 
completamente il presente manuale. 
 
 
Per garantire un funzionamento sicuro del prodotto è necessario che il trasporto, l’immagazzinamento, 
l’installazione e la manutenzione siano conformi a quanto riportato nel presente manuale. 
 
Ogni operazione di collegamento ed installazione deve essere eseguita da personale qualificato ed 
autorizzato. SODI SCIENTIFICA Srl non può essere ritenuta responsabile in caso di danni a persone e/o 
cose se non sono state rispettate tutte le indicazioni riportate nel presente manuale. 
 
Il prodotto deve essere impiegato solo per l’uso specificato nel presente manuale, ogni altro utilizzo, oltre 
che vietato, potrebbe comportare rischi per la salute e/o la sicurezza di persone e/o cose e provocare danni 
all’apparecchio stesso. 
 
Utilizzare solo ricambi originali SODI SCIENTIFICA Srl. L’uso di ricambi non originali, oltre a far decadere la 
garanzia potrebbe comportare rischi per la salute e/o la sicurezza di persone e/o cose. 
 
Tutti i diritti sono riservati. Ogni forma di duplicazione o distribuzione del presente manuale è permessa solo 
previa espressa autorizzazione della SODI SCIENTIFICA Srl. 
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Esame reaziometrico visivo di selettività: I LED si accendono ciclicamente tutti insieme, l’esaminando 
deve premere il pulsante sulla scatola di reazione a sua disposizione quando tutti i LED si accendono di 
colore verde invece che rosso. 
Prima dell’esame vengono inviati 15 impulsi visivi di cui 5 validi di colore verde di prova. 
L’esame si svolge su 90 impulsi visivi di cui 30 validi di colore verde. Per l’esecuzione di questo esame fare 
riferimento al capitolo 9.2.6 a pagina 27. 
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Iniziare con un’illustrazione generica come ad esempio: 
“Questo apparecchio serve a misurare i tempi di reazione, cioè la rapidità dei riflessi. Le chiedo di 
collaborare facendo alcune prove. In pratica si tratta di premere il pulsante sulla scatola che lei ha in mano il 
più rapidamente possibile, quando verranno emessi certi stimoli che poi le spiegherò (mostrare come deve 
essere premuto il pulsante). Il tutto prenderà circa 20 minuti di tempo, è assolutamente innocuo e richiede 
soltanto da parte sua una certa attenzione e concentrazione. E’ tutto chiaro? …. Accetta di collaborare con 
me? … “ 
 

1) Prima prova: TR VISIVO (dettagli nel capitolo 9.2.1 a pagina 21): 
“In questa prova, queste quattro luci (indicare le luci sulla scatola di reazione) si accenderanno tutte insieme 
e saranno tutte uguali, di colore verde. Appena le vede accendersi prema il pulsante. 
Ha capito bene? … Vogliamo cominciare? …” 
(Durante i primi 5 stimoli – quelli di prova – si possono dare, se necessario, ulteriori spiegazioni, poi non più; 
durante la prova controllare sul display dello strumento che tutto proceda regolarmente). 
 

2) Seconda prova: TR UDITIVO (dettagli nel capitolo 9.2.2 a pagina 23): 
“In questa prova lei sentirà un suono, sempre uguale. Appena lo sente prema il pulsante. 
Ha capito bene? … Vogliamo cominciare? …” 
(Durante i primi 5 stimoli – quelli di prova – si possono dare, se necessario, ulteriori spiegazioni, poi non più; 
durante la prova controllare sul display dello strumento che tutto proceda regolarmente). 
 

3) Terza prova: ALLERTA VISIVA (dettagli nel capitolo 9.2.3 a pagina 24): 
“Questa prova è un po’ più difficile per cui faccia attenzione. A volte lei sentirà il suono, a volte vedrà 
accendersi le luci verdi. Lei dovrà premere il pulsante SOLO quando vede le luci verdi, MA NON quando 
sente il suono. Ripeto: premere quando vede le luci, ma non quando sente il suono. 
(Verificare la comprensione, far ripetere le consegne) 
Ha capito bene? … Vogliamo cominciare? …” 
(Durante i primi 5 stimoli – quelli di prova – si possono dare, se necessario, ulteriori spiegazioni, poi non più; 
durante la prova controllare sul display dello strumento che tutto proceda regolarmente). 
 

4) Quarta prova: ALLERTA UDITIVA (dettagli nel capitolo 9.2.4 a pagina 25): 
“Questa prova è un po’ più difficile per cui faccia attenzione. A volte lei sentirà il suono, a volte vedrà 
accendersi le luci rosse. Lei dovrà premere il pulsante SOLO quando sente il suono, MA NON quando vede 
le luci rosse. Ripeto: premere quando sente il suono, ma non quando vede le luci. 
(Verificare la comprensione, far ripetere le consegne) 
Ha capito bene? … Vogliamo cominciare? …” 
(Durante i primi 5 stimoli – quelli di prova – si possono dare, se necessario, ulteriori spiegazioni, poi non più; 
durante la prova controllare sul display dello strumento che tutto proceda regolarmente). 
 

5) Quinta prova: VIGILANZA (dettagli nel capitolo 9.2.5 a pagina 26): 
“In questa prova lei vedrà accendersi le luci una dopo l’altra. A volte si accenderà una luce arancione, a volte 
una luce rossa. Lei dovrà premere il pulsante SOLO quando vede la luce arancione, MA NON quando vede 
la luce rossa. 
(Verificare la comprensione, far ripetere le consegne) 
Ha capito bene? … Vogliamo cominciare? …” 
(Durante i primi 50 stimoli – quelli di prova – si possono dare, se necessario, ulteriori spiegazioni, poi non 
più; durante la prova controllare sul display dello strumento che tutto proceda regolarmente). 
 

6) Sesta prova: SELETTIVITÀ (dettagli nel capitolo 9.2.6 a pagina 27): 
“In questa prova lei dovrà fare attenzione al colore delle luci. A volte saranno verdi, a volte rosse. Lei dovrà 
premere il pulsante SOLO quando vede le luci verdi, MA NON quando vede le luci rosse. 
(Verificare la comprensione, far ripetere le consegne) 
Ha capito bene? … Vogliamo cominciare? …” 
(Durante i primi 15 stimoli – quelli di prova – si possono dare, se necessario, ulteriori spiegazioni, poi non 
più; durante la prova controllare sul display dello strumento che tutto proceda regolarmente). 
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 Tab10.4
 

Tab. 1
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9° 
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5° 
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3° 
2° 
1° 

n° massimo
 

Tab. 2 
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9° 
8° 
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6° 
5° 
4° 
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≤ 11 
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14 
15 
16 
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26-31 
> 31 
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Sintomo Causa e/o rimedio 

Indicatore di carica sulla zona rossa 

 
- Batteria scarica 

 Ricaricare il pacco batteria come descritto nel capitolo 10.1.2 
a pagina 32. 

Il powerpack non si ricarica - Caricabatteria scollegato 
 Controllare la connessione del caricabatteria al powerpack. 

Avvitare senza serrare le ghiere dei connettori. 

 Controllare l’inserimento del caricabatteria nella presa di 
rete. 

- Mancanza di alimentazione di rete al caricabatteria 
 Controllare che sia acceso il LED del caricabatteria dopo la 

connessione alla presa di rete, altrimenti verificare ci sia 
tensione sulla presa di rete stessa. 

 Scatola di reazione  

La scatola di reazione non emette alcun 
impulso luminoso o sonoro 

- Non è stato scelto alcun esame da eseguire 
 Scegliere correttamente l’esame ed avviarlo come descritto 

nel capitolo 9. 

La scatola di reazione non emette alcun 
impulso luminoso o sonoro e la 
stampante emette il messaggio: 

 

- Scatola di reazione scollegata o mal collegata 

 Spengere il TR e connettere il connettore della scatola di 
reazione all’apposito connettore. Riaccendere l’apparecchio e 
procedere normalmente. 

La scatola di reazione emette solo 
impulsi luminosi ma non sonori (o 
viceversa) 

- È stato scelto un esame che non prevede impulsi sonori 
(o luminosi) 

 Nessuna anomalia. Se necessario, selezionare un altro 
esame. 
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